Медицинское оборудование

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	90/385/EEC 
	Директива Совета от 20 июня 1990 г. относительно сближения законодательств государств-членов, касающихся активных имплантируемых медицинских приборов 
	Русский 

	93/42/EEC 
	Директива Совета от 14 июня 1993 г., касающаяся медицинских изделий 
	Русский 

	2001/104/EC 
	Директива Европейского парламента и Совета от 7 декабря 2001 г., вносящая изменение в Директиву 93/42/ЕЕС, касающуюся медицинского оборудования 
	Русский 

	2003/12/ЕС 
	Директива Комиссии от 3 февраля 2003 г. о переклассификации имплантантов груди в рамках Директивы 93/42/EEC, касающейся медицинского оборудования 
	 

	2003/32/EC 
	Директива Комиссии от 23 апреля 2003 г., вводящая дополнительные условия к требованиям, установленным в Директиве Совета 93/42/EEC в отношении лекарственных препаратов, изготовленных с использованием тканей животного происхождения 
	 

	2004/389/EC 
	Решение Комиссии  от 20 апреля 2004 г. по публикации ссылки на стандарт EN 12180:2000 "Имплантанты хирургические неактивные. Имплантанты частей тела. Дополнительные требования к грудным имплантантам" согласно Директиве Совета 93/42/EEC 
	 

	2005/50/EC 
	Директива Комиссии от 11 августа 2005 г. по новой классификации заменителей суставов бедра, колена и плеча в рамках Директивы Совета 93/42/EEC , касающейся медицинского оборудования 
	 

	2007/47/EC 
	Директива  Европейского парламента и Совета от 5 сентября 2007 г., вносящая изменение в Директиву Совета 90/385/EEC по сближению законодательств государств-членов, касающихся активных имплантируемых медицинских приборов, Директиву Совета 93/42/EEC, касающуюся медицинского оборудования и Директиву 98/8/EC, касающуюся размещения на рынке биоцидной продукции 
	Русский 

	2008/13/EC 
	Директива Европейского парламента и Совета от 11 марта 2008 г., отменяющая Директиву Совета 84/539/EEC, касающуюся электромедицинского оборудования, используемого в здравоохранении и ветеринарии 
	 

	CEN ISO/TR 14969:2005 
	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Руководство по применению ISO 13485:2003 
	 

	CEN/TR 15133:2005 
	Номенклатура. Общие термины и коды для групп медицинских приборов 
	 

	CEN/TS 14507-1:2003 
	Системы вдыхательные оксида азота. Часть 1. Системы подачи 
	 

	CEN/TS 14507-2:2003 
	Системы вдыхательные оксида азота. Часть 2. Системы притока 
	 

	CEN/TS 15277:2006 
	Имплантаты хирургические неактивные. Впрыскиваемые имплантаты 
	 

	CR 13217:1998 
	Система номенклатуры медицинского оборудования для целей регулирования обмена данными. Обоснование 
	 

	CR 13825:2000 
	Соединители Люера. Отчет, представленный руководителю CEN от специальной группы на форуме CEN "Фитинги Люера" 
	 

	CR 13903:2000 
	Оборудование, используемое для лечения методом вдыхания оксида азота 
	 

	EN 794-3:1998+A2:2009 
	Аппараты для искусственной вентиляции легких. Часть 3. Дополнительные требования к аппаратам, предназначенным для использования в машинах скорой помощи и транспортных средствах 
	 

	EN 1041:2008 
	Информация, предоставляемая изготовителем медицинских изделий 
	 

	EN 1060-1:1995+A2:2009 
	Приборы неинвазивные для измерения кровяного давления. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 1060-2:1995+A1:2009 
	Приборы неинвазивные для измерения кровяного давления. Часть 2. Дополнительные требования для механических приборов, используемых для  измерения кровяного давления 
	 

	EN 1060-3:1997+A2:2009 
	Приборы неинвазивные для измерения кровяного давления. Часть 3. Дополнительные требования для электромеханических систем измерения кровяного давления 
	 

	EN 1060-4:2004 
	Приборы неинвазивные для измерения кровяного давления. Часть 4. Процедуры испытания для определения точности всей системы автоматических неинвазивных сфигмоманометров 
	 

	EN 1282-2:2005+A1:2009 
	Трубки трахеотомические. Часть 2. Педиатрические трубки 
	 

	EN 1283:1996 
	Гемодиализаторы, гемодиафильтры, гемофильтры, гемоконцентраторы и относящиеся к ним системы из мягких трубок 
	 

	EN 1615:2000 
	Катетеры и устройства стерильные для тонкого кишечника одноразового применения. Исполнение и испытание 
	 

	EN 1616:1997 
	Катетеры стерильные для мочевого пузыря одноразового применения 
	 

	EN 1617:1997 
	Катетеры дренажные стерильные и вспомогательные устройства одноразового применения 
	 

	EN 1618:1997 
	Катетеры отличные от внутривенных. Методы испытаний общих свойств 
	 

	EN 1707:1996 
	Соединения конические с 6%-ной конусностью типа Луер для шприцев, игл и другого медицинского оборудования. Фиксируемые соединения 
	Русский 

	EN 1782:1998+A1:2009 
	Трубки трахеотомические и их соединительные детали 
	 

	EN 1820:2005+A1:2009 
	Баллоны анестезиологические 
	 

	EN 12006-2:1998+А1:2009 
	Имплантаты хирургические неактивные. Дополнительные требования к сердечно-сосудистым имплантатам. Часть 2. Протезы сосудов, включая сердечно-сосудистые пластины 
	 

	EN 12006-3:1998+А1:2009 
	Имплантаты хирургические неактивные. Дополнительные  требования к сердечно-сосудистым имплантатам. Эндоваскулярные имплантаты 
	 

	EN 12022:1999 
	Устройства для обмена газа в крови 
	 

	EN 12342:1998+A1:2009 
	Трубки дыхательные для применения с анестезиологическими и дыхательными приборами вентиляции легких 
	 

	EN 12439:1998 
	Катетеры стерильные одноразового применения 
	 

	EN 13544-1:2007+A1:2009 
	Приборы для дыхательной терапии. Часть 1. Ингаляционные системы и их компоненты 
	 

	EN 13544-2:2002+A1:2009 
	Приборы для дыхательной терапии. Часть 2. Трубки и соединительные устройства 
	 

	EN 13544-3:2001+A1:2009 
	Приборы для дыхательной терапии. Часть 3. Приборы для обогащения кислородом 
	 

	EN 13867:2002+А1:2009 
	Концентраты для гемодиализа и связанной терапии 
	 

	EN 13868:2002 
	Катетеры. Методы испытаний на скручивание отдельных световых катетеров и медицинских трубопроводов 
	 

	EN 13976-1:2011 
	Системы спасения. Транспортирование инкубаторов. Часть 1. Условия взаимодействия 
	 

	EN 13976-2:2011 
	Системы спасения. Транспортирование инкубаторов. Часть 2. Требования к системе 
	 

	EN 14139:2010 
	Оптика офтальмологическая. Технические требования к готовым для использования очкам 
	 

	EN 14820:2004 
	Контейнеры одноразовые для сбора образцов венозной крови человека 
	 

	EN 14931:2006 
	Сосуды, работающие под давлением, повышенной вместимости. Многоместные барокамеры для гипербарической терапии. Эксплуатационные характеристики, требования безопасности и испытание 
	 

	EN 15333-1:2008 
	Аппараты дыхательные. Аппараты водолазные с открытым контуром и составным шлангом подачи сжатого воздуха. Часть 1. Легочные аппараты 
	 

	EN 15908:2010 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Невзаимозаменяемые резьбовые (NIST) соединители низкого давления для использования с медицинскими газами 
	 

	EN 15986:2011 
	Символы, применяемые для маркировки медицинских изделий. Требования к маркировке медицинских изделий, содержащих фталаты 
	 

	EN 16128:2011 
	Эталонный метод испытания выделения никеля из деталей оправ для очков и солнечных очков, имеющих непосредственный и постоянный контакт с кожей человека 
	 

	EN 20594-1:1993 
	Соединения конические с 6% конусностью типа Луер для шприцев, игл и другого медицинского оборудования. Часть 1. Общие технические требования 
	Русский 

	EN 27740:1992 
	Инструменты хирургические. Скальпели со съемными лезвиями. Присоединительные размеры 
	Русский 

	EN 45502-1:1997 
	Приборы медицинские активные имплантируемые. Часть 1. Общие требования к безопасности, маркировке и инструкциям клинических приборов 
	 

	EN 45502-2-1:2004 
	Приборы медицинские активные имплантируемые. Часть 2-1. Дополнительные  требования к активным медицинским имплантируемым приборам для лечения сердечной аритмии (кардиостимулятор) 
	 

	EN 45502-2-2:2008 
	Приборы медицинские активные имплантируемые. Часть 2-2. Дополнительные требования к активным медицинским имплантируемым приборам для лечения тахиометрии (включает имплантируемые дефибрилляторы) 
	 

	EN 50077:1993 
	Соединители низкопрофильные для имплантируемых кардиостимуляторов 
	 

	EN 50527-1:2010 
	Методика оценки воздействия электромагнитных полей на работников с активными имплантированными медицинскими устройствами. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 50527-2-1:2011 
	Методика оценки воздействия электромагнитных полей на работников с активными имплантированными медицинскими устройствами. Часть 2-1. Специальная оценка для работников с кардиостимуляторами 
	 

	EN 60336:2005 
	Оборудование медицинское электрическое. Рентгеновские трубки в сборе для медицинской диагностики. Характеристики фокусных пятен 
	 

	EN 60522:1999 
	Излучатели рентгеновские. Методы определения постоянной фильтрации 
	 

	EN 60526:2004 
	Разъемы высоковольтные для медицинских рентгеновских аппаратов 
	 

	EN 60580:2000 
	Изделия медицинские электрические. Измерители произведения дозы облучения на площадь 
	 

	EN 60601-1-1:2001 
	Изделия медицинские электрические. Часть 1-1. Общие требования безопасности. Дополнительный стандарт. Требования безопасности систем медицинских электрических 
	 

	EN 60601-1-2:2007 
	Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания 
	 

	EN 60601-1-3:2008 
	Изделия медицинские электрические. Часть 1-3. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Радиационная защита диагностического рентгеновского оборудования 
	 

	EN 60601-1-4:1996 
	Изделия медицинское электрическое. Часть 1-4. Общие требования безопасности. Дополнительный стандарт. Программируемые электрические медицинские системы 
	 

	EN 60601-1-6:2010 
	Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Эксплуатационная готовность 
	 

	EN 60601-1-8:2007 
	Изделия медицинские электрические. Часть 1-8. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Общие требования, испытания и руководство по системам сигнализации в медицинском электрическом оборудовании и в медицинских электрических системах 
	 

	EN 60601-1-9:2008 
	Изделия медицинские электрические. Часть 1-9. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Требования к проектированию с учетом экологических требований 
	 

	EN 60601-1-10:2008 
	Изделия медицинские электрические. Часть 1-10. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Требования к разработке физиологических контроллеров с обратной связью 
	 

	EN 60601-1-11:2010 
	Изделия медицинские электрические. Часть 1-11. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Требования к медицинскому электрическому оборудованию и медицинским электрическим системам, используемым при оказаниимедико-санитарной помощи на дому 
	 

	EN 60601-1:2006 
	Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования к безопасности и основным характеристикам 
	 

	EN 60601-2-1:1998 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-1. Дополнительные требования  безопасности к медицинским ускорителям электронов в диапазоне 1 МэВ до 50 МэВ 
	 

	EN 60601-2-2:2009 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-2. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам высокочастотного хирургического оборудования и высокочастотным хирургическим принадлежностям 
	 

	EN 60601-2-3:1993 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-3. Дополнительные требования безопасности к аппаратам для коротковолновой терапии 
	 

	EN 60601-2-4:2011 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-4. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам кардиодефибрилляторов 
	 

	EN 60601-2-5:2000 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-5. Дополнительные требования безопасности к ультразвуковой физиотерапевтической аппаратуре 
	 

	EN 60601-2-8:1997 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-8. Дополнительные требования безопасности к рентгеновским генераторам терапевтических аппаратов, работающим в диапазоне от 10 кВ до 1 МВ 
	 

	EN 60601-2-10:2000 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-10. Дополнительные требования к безопасности аппаратов для стимуляции нервов и мышц 
	 

	EN 60601-2-11:1997 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2. Дополнительные требования к безопасности гамма-лучевого терапевтического оборудования 
	 

	EN 60601-2-13:2006 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-13. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам анестезирующих систем 
	 

	EN 60601-2-16:1998 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-16. Дополнительные требования безопасности к аппаратам для гемодиализа, гемодиафильтрации и гемофильтрации 
	 

	EN 60601-2-17:2004 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-17. Дополнительные требования к безопасности брахитерапевтической аппаратуры зарядки радиоактивным источником с автоматическим управлением 
	 

	EN 60601-2-18:1996 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-18. Дополнительные требования безопасности к аппаратам  для эндоскопии 
	 

	EN 60601-2-19:2009 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-19. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам инкубаторов для новорожденных 
	 

	EN 60601-2-20:2009 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-20. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам инкубаторов для транспортировки новорожденных 
	 

	EN 60601-2-21:2009 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-21. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам лучистых обогревателей, предназначенных для младенцев 
	 

	EN 60601-2-22:1996 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-22. Дополнительные требования к безопасности диагностического и терапевтического лазерного оборудования 
	 

	EN 60601-2-23:2000 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-23. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам чрезкожной аппаратуры контроля за парциальным давлением 
	 

	EN 60601-2-24:1998 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-24. Дополнительные требования к безопасности насосов и контроллеров для переливания жидкостей 
	 

	EN 60601-2-25:1995 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-25. Дополнительные требования к безопасности электрокардиографов 
	 

	EN 60601-2-26:2003 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-26. Дополнительные требования к безопасности электроэнцефалографов 
	 

	EN 60601-2-27:2006 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-27. Дополнительные требования к безопасности электрокардиографической контрольной аппаратуры, включая основные рабочие характеристики 
	 

	EN 60601-2-28:2010 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-28. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам рентгеновских трубок в сборе для медицинской диагностики 
	 

	EN 60601-2-29:2008 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-29. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам радиотерапевтических имитаторов 
	 

	EN 60601-2-31:2008 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-31. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам наружных кардиостимуляторов с внутренним источником электропитания 
	 

	EN 60601-2-33:2010 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-33. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам магниторезонансного оборудования для медицинской диагностики 
	 

	EN 60601-2-34:2000 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-34. Дополнительные требования безопасности к инвазивной аппаратуре контроля кровяного давления (включая основные характеристики) 
	 

	EN 60601-2-36:1997 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-36. Дополнительные требования безопасности к оборудованию для проведения экстракорпорального камнедробления 
	 

	EN 60601-2-37:2008 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-37. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам ультразвукового медицинского диагностического оборудования и аппаратуры контроля 
	 

	EN 60601-2-39:2008 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-39. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам оборудования для диализа брюшной полости 
	 

	EN 60601-2-40:1998 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-40. Дополнительные требования безопасности  к электромиографам и приборам, вызывающим ответную реакцию организма 
	 

	EN 60601-2-41:2009 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-41. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам операционных и диагностических светильников 
	 

	EN 60601-2-43:2010 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-43. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам рентгеновского оборудования для интервенционных процедур 
	 

	EN 60601-2-44:2009 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-44. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам рентгеновской аппаратуры для проведения компьютерной томографии 
	 

	EN 60601-2-45:2011 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-45. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам маммографического рентгеновского оборудования и маммографических стереотаксических устройств 
	 

	EN 60601-2-47:2001 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-47. Дополнительные требования безопасности к амбулаторным электрокардиографическим системам (включая основные характеристики) 
	 

	EN 60601-2-49:2001 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-49. Дополнительные требования безопасности к многофункциональной аппаратуре контроля состояния здоровья пациентов 
	 

	EN 60601-2-50:2009 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-50. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам аппаратов для светолечения детей 
	 

	EN 60601-2-51:2003 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-51. Дополнительные требования к безопасности регистрирующих и анализирующих одноканальных и многоканальных электрокардиографов, включая основные эксплуатационные характеристики 
	 

	EN 60601-2-54:2009 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-54. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам рентгеновского оборудования для радиографии и радиоскопии 
	 

	EN 60601-2-57:2011 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-57. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам оборудования с нелазерным источником излучения для использования при терапии, диагностике, мониторинге и в области косметологии/эстетики 
	 

	EN 60601-3-1:1996 
	Изделия медицинские электрические. Часть 3-1. Существенные требования к эксплуатационным характеристикам 
	 

	EN 60613:2010 
	Электрические и нагрузочные характеристики рентгеновских трубок в сборе для медицинской диагностики 
	 

	EN 60627:2001 
	Оборудование рентгенографическое диагностическое. Характеристики антирассеивающих решеток общего назначения и маммографических антирассеивающих решеток 
	 

	EN 60789:2005 
	Изделия медицинские электрические.  Характеристики и условия испытаний радионуклидных визуализирующих устройств. Гамма-камеры Ангера 
	 

	EN 60806:2004 
	Определение максимального симметрического поля излучения рентгенодиагностических трубок с вращающимся анодом для медицинской диагностики 
	 

	EN 60976:2007 
	Оборудование медицинское электрическое. Ускорители медицинские электронные. Функциональные эксплуатационные характеристики 
	 

	EN 61010-2-101:2002 
	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-101. Дополнительные требования для медицинского оборудования, применяемого для диагностики в лабораторных условиях (IVD) 
	 

	EN 61157:2007 
	Стандартные средства предоставления информации об акустической мощности медицинского диагностического ультразвукового оборудования 
	 

	EN 61168:1994 
	Имитаторы радиотерапевтические. Функциональные эксплуатационные характеристики 
	 

	EN 61217:1996 
	Оборудование радиотерапевтическое. Система координат, перемещения и шкалы 
	 

	EN 61223-2-4:1994 
	Оценочные и периодические испытания в отделениях интраскопии. Часть 2-4. Проверка стабильности. Камеры для получения твердых копий 
	 

	EN 61223-2-5:1994 
	Оценочные и периодические испытания в отделениях интраскопии. Часть 2-5. Проверка стабильности. Отображающие устройства 
	 

	EN 61223-2-6:2007 
	Оценочные и периодические испытания в отделениях интраскопии. Часть 2-6. Проверка стабильности. Характеристики изображения, получаемого на аппаратуре для рентгеновской компьютерной томографии 
	 

	EN 61223-3-1:1999 
	Оценочные и периодические испытания в отделениях интраскопии. Часть 3-1. Приемочные испытания. Отображающие характеристики рентгеновского оборудования для радиографических и радиоскопических систем 
	 

	EN 61223-3-2:2008 
	Оценочные и периодические испытания в отделениях интраскопии. Часть 3-2. Приемочные испытания. Характеристики получения изображения на маммографическом рентгеновском оборудовании 
	 

	EN 61223-3-3:1996 
	Оценочные и периодические испытания в отделениях интраскопии. Часть 3-3. Приемочные испытания. Отображающие характеристики рентгеновского оборудования для цифровой субтракционной ангиографии (DSA) 
	 

	EN 61223-3-4:2000 
	Оценочные и периодические испытания в отделениях интраскопии. Часть 3-4. Приемочные испытания. Отображающие характеристики стоматологического рентгенографического оборудования 
	 

	EN 61223-3-5:2004 
	Оценочные и периодические испытания в отделениях интраскопии. Часть 3-5. Приемочные испытания. Отображающие характеристики компьютерного рентгеновского оборудования для томографии 
	 

	EN 61262-1:1994 
	Изделия медицинские электрические. Характеристики рентгеновских электронно-оптических преобразователей. Часть 1. Определение размера поля на выходе 
	 

	EN 61262-2:1994 
	Изделия медицинские электрические.  Характеристики рентгеновских электронно-оптических преобразователей. Часть 2. Определение коэффициента преобразования 
	 

	EN 61262-3:1994 
	Изделия медицинские электрические.  Характеристики рентгеновских электронно-оптических преобразователей. Часть 3. Определение распределения яркости и неоднородности яркости 
	 

	EN 61262-4:1994 
	Изделия медицинские электрические.  Характеристики рентгеновских электронно-оптических преобразователей. Часть 4. Определение искажения изображения 
	 

	EN 61262-5:1994 
	Изделия медицинские электрические. Характеристики рентгеновских электронно-оптических преобразователей. Часть 5. Определение пороговой квантовой эффективности 
	 

	EN 61262-6:1994 
	Изделия медицинские электрические. Характеристики рентгеновских электронно-оптических преобразователей. Часть 6. Определение контраста изображения и индекса размытости 
	 

	EN 61262-7:1995 
	Изделия медицинские электрические. Характеристики рентгеновских электронно-оптических преобразователей. Определение модуляционной передаточной функции 
	 

	EN 61266:1995 
	Ультразвук. Прибор для контроля сердцебиения плода, функционирующий на основе эффекта Допплера, с ручным зондом. Требования к рабочим характеристикам, методы измерения и представления данных. 
	 

	EN 61267:2006 
	Оборудование медицинское для рентгенодиагностики. Радиационные условия при определении характеристик 
	 

	EN 61303:1995 
	Изделия медицинские электрические. Радионуклидные калибраторы. Частные методы описания эксплуатационных характеристик 
	 

	EN 61331-1:2002 
	Устройства защиты от излучения  для медицинской рентгенодиагностики. Часть 1. Определение ослабляющей способности материалов 
	 

	EN 61331-2:2002 
	Устройства защиты от излучения  для медицинской рентгенодиагностики. Часть 2. Пластины стеклянные защитные 
	 

	EN 61331-3:1999 
	Устройства защиты от излучения  для медицинской рентгенодиагностики. Часть 3. Защитная одежда и защитные устройства для половых желез 
	 

	EN 61675-1:1998 
	Радионуклидная интроскопия. Характеристики и условия испытаний. Часть 1.Томографы позитронного излучения 
	 

	EN 61675-2:1998 
	Радионуклидная интроскопия. Характеристики и условия испытаний. Часть 1.Томографы позитронного излучения 
	 

	EN 61675-3:1998 
	Радионуклидная интроскопия. Часть 3.Система общей интроскопии отображения на базе гамма-камер 
	 

	EN 61676:2002 
	Изделия медицинские электрические. Дозиметрические инструменты, применяемые для неинвазивного измерения напряжения рентгеновской трубки в диагностической радиологии 
	 

	EN 61689:2007 
	Ультразвук. Физиотерапевтические системы. Спецификации полей и методы измерений в диапазоне частот от 0,5 МГц до 5 МГц 
	 

	EN 61846:1998 
	Ультразвук. Литотрипторы. Характеристики полей 
	 

	EN 61847:1998
(IEC 61847:98) 
	Ультразвук. Хирургические системы. Измерение и представление основных выходных характеристик 
	 

	EN 62083:2009 
	Изделия медицинские электрические. Требования безопасности к системам планирования лучевой терапии 
	 

	EN 62220-1-2:2007 
	Изделия медицинские электрические. Характеристики цифровых рентгеновских устройств воспроизведения изображения. Часть 1-2. Определение детекторной квантовой эффективности. Детекторы для маммографии 
	 

	EN 62220-1-3:2008 
	Оборудование медицинское электрическое. Характеристики цифровых рентгеновских устройств воспроизведения изображения. Часть 1-3. Определение детекторной квантовой эффективности. Детекторы для динамического изображения 
	 

	EN 62220-1:2004 
	Изделия медицинские электрические. Характеристики цифровых рентгеновских устройств воспроизведения изображения. Часть 1. Определение детекторной квантовой эффективности 
	 

	EN 62274:2005 
	Изделия медицинские электрические. Безопасность систем регистрации и проверки, используемых в лучевой терапии 
	 

	EN 62304:2006 
	Программные средства медицинского оборудования. Процессы жизненного цикла программы 
	 

	EN 62353:2008 
	Оборудование медицинское электрическое. Циклическое испытание и испытание после ремонта электрического медицинского оборудования 
	 

	EN 62366:2008 
	Изделия медицинские. Применение проектирования, ориентированного на удобство, эффективность и безопасность использования, к медицинским изделиям 
	 

	EN 62464-1:2007 
	Оборудование магниторезонансное для формирования медицинских изображений. Часть 1. Определение существенных характеристик качества изображения 
	 

	EN 62464-2:2011 
	Оборудование магниторезонансное для формирования медицинских изображений. Часть 2. Классификация критериев для последовательностей импульсов 
	 

	EN 62494-1:2008 
	Оборудование медицинское электрическое. Индекс экспозиции цифровых рентгеновских систем воспроизведения изображения. Часть 1. Определения и требования к общей радиографии 
	 

	EN 62563-1:2010 
	Оборудование медицинское электрическое. Системы воспроизведения медицинских изображений. Часть 1. Методы оценки 
	 

	EN 80001-1:2011 
	Применение менеджмента рисков для сетей информационных технологий, связанных с медицинскими приборами. Часть 1. Функции, ответственность и действия 
	 

	EN 80601-2-30:2010 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-30. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам автоматических неинвазивных сфигмоманометров 
	 

	EN 80601-2-58:2009 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-58. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам устройств для удаления линз и витрэктомии, применяемых в глазной хирургии 
	 

	EN 80601-2-59:2009 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-59. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам скрининговых термографов для скрининга фебрильной температуры человека 
	 

	EN ISO 407:2004 
	Баллоны газовые медицинские малой вместимости. Соединения клапанов типа скобы с защитными выступами 
	 

	EN ISO 595-2:1994 
	Шприцы медицинские цельностеклянные или металлостеклянные многократного применения. Часть 2. Конструкция, эксплуатационные требования и испытания 
	 

	EN ISO 1135-4:2011 
	Аппараты медицинские для переливания крови. Часть 4. Одноразовые комплекты для переливания крови 
	 

	EN ISO 3826-1:2003 
	Контейнеры пластмассовые эластичные для крови человека и компонентов крови. Часть 1. Стандартные контейнеры 
	 

	EN ISO 3826-2:2008 
	Контейнеры пластмассовые эластичные для крови человека и компонентов крови. Часть 2. Графические символы для использования на ярлыках и листках-вкладышах с инструкцией 
	 

	EN ISO 3826-3:2007 
	Контейнеры пластмассовые эластичные для крови человека и компонентов крови. Часть 3. Системы пакетов для крови со встроенными элементами 
	 

	EN ISO 4135:2001 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Словарь 
	 

	EN ISO 5356-1:2004 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Конические соединительные элементы. Часть 1. Конусы и муфты 
	 

	EN ISO 5356-2:2007 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Конические соединительные элементы. Часть 2. Винтонарезные соединительные элементы, выдерживающие определенную нагрузку 
	 

	EN ISO 5359:2008 
	Соединения шланговые низкого давления, используемые в системах разводки медицинских газов 
	 

	EN ISO 5360:2009 
	Испарители для анестезии. Системы наполнения специальными веществами 
	 

	EN ISO 5364:2011 
	Оборудование для анестезии и искусственного дыхания. Орофарингеальные воздуховоды 
	 

	EN ISO 5366-1:2009 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Трахеотомические трубки. Часть 1. Трубки и соединители, применяемые для взрослых 
	 

	EN ISO 5840:2009 
	Имплантаты для сердечно-сосудистой системы. Протезы сердечных клапанов 
	 

	EN ISO 6009:1994 
	Иглы для подкожных инъекций одноразового применения. Цветовой код для идентификации 
	 

	EN ISO 7153-1:2000 
	Инструменты хирургические. Металлические материалы. Часть 1. Нержавеющая сталь 
	 

	EN ISO 7197:2009 
	Имплантаты нейрохирургические. Стерильные, одноразовые шунты и компоненты, применяемые при гидроцефалии 
	 

	EN ISO 7376:2009 
	Оборудование анестезирующее и респираторное. Ларингоскопы для трахеальной интубации 
	 

	EN ISO 7396-1:2007 
	Системы разводки медицинских газов. Часть 1. Трубопроводы для сжатых медицинских газов и вакуума 
	 

	EN ISO 7396-2:2007 
	Системы разводки медицинских газов. Часть 2. Системы удаления газонаркотической смеси путем продувки 
	 

	EN ISO 7864:1995 
	Иглы стерильные одноразовые для подкожных инъекций 
	 

	EN ISO 7885:2010 
	Стоматология. Одноразовые стерильные иглы для инъекций 
	 

	EN ISO 7886-1:1997 
	Шприцы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения. Часть 1. Шприцы для ручного использования 
	 

	EN ISO 7886-2:1997 
	Шприцы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения  Часть 2. Шприцы для применения со шприцевым насосом на механическом приводе 
	 

	EN ISO 7886-3:2009 
	Шприцы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения. Часть 3. Шприцы с автоматической блокировкой для вакцинации фиксированной дозы 
	 

	EN ISO 7886-4:2009 
	Шприцы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения. Часть 4. Шприцы с устройством, препятствующим их повторному применению 
	 

	EN ISO 7998:2005 
	Оптика офтальмологическая. Очковые оправы. Перечни эквивалентных терминов и словарь 
	 

	EN ISO 8185:2009 
	Увлажнители дыхательных путей для медицинского применения. Дополнительные требования к респираторным системам увлажнения 
	 

	EN ISO 8359:2009 
	Концентраторы кислородные для медицинского применения. Требования безопасности 
	 

	EN ISO 8362-1:2009 
	Емкости для инъекций и вспомогательные устройства. Часть 1. Флаконы из стеклянных трубок для инъекционных препаратов 
	 

	EN ISO 8362-2:2010 
	Емкости для инъекций и вспомогательные устройства. Часть 2. Пробки под флаконы для инъекционных препаратов 
	 

	EN ISO 8362-3:2003 
	Емкости для инъекционных препаратов и вспомогательные устройства. Часть 3. Алюминиевые колпачки под флаконы для инъекционных препаратов 
	 

	EN ISO 8362-4:2011 
	Емкости для инъекций и вспомогательные устройства. Часть 4. Флаконы из прессованного стекла для инъекционных препаратов 
	 

	EN ISO 8362-6:2011 
	Емкости для инъекций и вспомогательные устройства. Часть 6. Колпачки комбинированные из алюминия и пластмассы под флаконы для инъекционных препаратов 
	 

	EN ISO 8362-7:2010 
	Емкости для инъекций и вспомогательные устройства. Часть 7. Крышки для инъекционных флаконов, сделанные из сочетания алюминия и пластмассы без выступающего за диаметр горловины пластмассового элемента 
	 

	EN ISO 8429:1996 
	Оптика и оптические приборы. Офтальмология. Градуированная шкала циферблатного типа 
	 

	EN ISO 8536-1:2011 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 1. Стеклянные бутыли для вливаний 
	 

	EN ISO 8536-2:2010 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 2. Колпачки под флаконы для вливания 
	 

	EN ISO 8536-3:2009 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 3. Алюминиевые колпачки под флаконы для вливания 
	 

	EN ISO 8536-4:2010 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 4. Комплекты для вливаний одноразового применения с подачей самотеком 
	 

	EN ISO 8536-5:2011 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 5. Установки для вливания крови бюретного типа одноразовые с подачей самотеком 
	 

	EN ISO 8536-8:2004 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 8. Оборудование для вливаний, используемое с аппаратурой для вливаний, работающей под давлением 
	 

	EN ISO 8536-9:2004 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 9. Трубки для подачи жидкости, применяемые в аппаратах для вливаний под давлением 
	 

	EN ISO 8536-10:2004 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 10. Приспособления для трубок для подачи жидкости, применяемых в аппаратах для вливаний под давлением 
	 

	EN ISO 8536-11:2004 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 11. Настойные фильтры, применяемые в аппаратах для вливаний под давлением 
	 

	EN ISO 8537:2008 
	Шприцы стерильные одноразового применения с иглами или без игл, для инсулина 
	 

	EN ISO 8596:2009 
	Оптика офтальмологическая. Испытания на оптическую резкость. Эталонный оптотип и его представление 
	 

	EN ISO 8598:1998 
	Оптика и оптические приборы. Фокометры 
	 

	EN ISO 8612:2009 
	Инструменты офтальмологические. Тонометры 
	 

	EN ISO 8624:2011 
	Оптика офтальмологическая. Очковые оправы. Система измерения и терминология 
	 

	EN ISO 8835-2:2009 
	Системы ингаляционной анестезии. Часть 2. Анестезиологические системы дыхания 
	 

	EN ISO 8835-3:2009 
	Системы ингаляционной анестезии. Часть 3. Передающие и приемные системы активных анестезиологических газоочищающихся систем 
	 

	EN ISO 8835-4:2009 
	Системы ингаляционной анестезии. Часть 4. Устройства подачи анестезирующих паров 
	 

	EN ISO 8835-5:2009 
	Системы ингаляционной анестезии. Часть 5. Анестезирующие вентиляторы 
	 

	EN ISO 8836:2009 
	Катетеры аспирационные для дыхательных путей 
	 

	EN ISO 8871-1:2004 
	Элементы эластомерные для парентерального введения и для устройств фармацевтического назначения. Часть 1. Экстрагируемые вещества в водных автоклавах 
	 

	EN ISO 8871-2:2004 
	Элементы эластомерные для парентерального введения и для устройств фармацевтического назначения. Часть 2. Идентификация и определение характеристик 
	 

	EN ISO 8871-3:2004 
	Элементы эластомерные для парентерального введения и для устройств фармацевтического назначения. Часть 3. Определение количества освобожденных частиц 
	 

	EN ISO 8871-4:2006 
	Элементы эластомерные для парентерального введения и для устройств фармацевтического назначения. Часть 4. Биологические требования и методы испытаний 
	 

	EN ISO 8872:2003 
	Колпачки алюминиевые для флаконов, используемых при переливании крови, вливании и инъекциях. Общие требования и методы испытаний 
	 

	EN ISO 8980-1:2004 
	Оптика офтальмологическая. Нешлифованные обработанные линзы для очков. Часть 1. Технические условия на однофокусные и многофокусные линзы 
	 

	EN ISO 8980-2:2004 
	Оптика офтальмологическая. Нешлифованные обработанные линзы для очков. Часть 2. Технические условия на линзы с прогрессирующей оптической силой 
	 

	EN ISO 8980-3:2004 
	Оптика офтальмологическая. Нешлифованные обработанные линзы для очков. Часть 3. Технические условия на прозрачность и методы испытаний 
	 

	EN ISO 8980-4:2006 
	Оптика офтальмологическая. Нешлифованные обработанные линзы для очков. Часть 4. Технические условия и методы испытаний противоотражающих покрытий 
	 

	EN ISO 8980-5:2005 
	Оптика офтальмологическая. Нешлифованные обработанные линзы для очков. Часть 5. Минимальные требования к поверхностям линз, считающимся стойкими к истиранию 
	 

	EN ISO 9170-1:2008 
	Устройства оконечные для использования в системах разводки медицинских газов. Часть 1. Устройства оконечные для использования со сжатыми медицинскими газами и вакуумом 
	 

	EN ISO 9170-2:2008 
	Устройства оконечные для использования в системах разводки медицинских газов. Часть 2. Устройства оконечные для систем продувки анестезирующих газов 
	 

	EN ISO 9187-1:2010 
	Оборудование медицинское для инъекций. Часть 1. Ампулы для инъекционных растворов 
	 

	EN ISO 9187-2:2010 
	Оборудование медицинское для инъекций. Часть 2. Ампулы, надрезаемые в одной точке (OPC) 
	 

	EN ISO 9342-1:2005 
	Оптика и оптические приборы. Эталонные линзы для калибровки фокометров. Часть 1. Эталонные линзы для фокометров, применяемых для измерения очковых линз 
	 

	EN ISO 9342-2:2005 
	Оптика и оптические приборы. Эталонные линзы для калибровки фокометров. Часть 2. Эталонные линзы для фокометров, применяемых для измерения контактных линз 
	 

	EN ISO 9360-1:2009 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Тепло- и влагообменники (HMEs) увлажнения вдыхаемых человеком газов. Часть 1. HMEs для использования при минимальном экскурсирующем объеме 250 мл 
	 

	EN ISO 9360-2:2009 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Тепло- и влагообменники (HMEs) увлажнения вдыхаемых человеком газов. Часть 2. HMEs для использования при минимальном экскурсирующем объеме 250 мл, применяемые для трахеостоимированных больных 
	 

	EN ISO 9394:1998 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и предметы ухода за ними. Определение биосовместимости  оптическим исследованием с использованием глаз кролика 
	 

	EN ISO 9626:1995 
	Трубки игольные из нержавеющей стали для производства медицинских изделий 
	 

	EN ISO 9713:2009 
	Имплантаты нейрохирургические. Самозажимные внутричерепные скобы при аневризме 
	 

	EN ISO 9801:2009 
	Инструменты офтальмологические. Пробные очковые стекла 
	 

	EN ISO 9997:1999 
	Шприцы стоматологические ампульные  
	 

	EN ISO 10079-1:2009 
	Оборудование медицинское всасывающее. Часть 1. Всасывающее оборудование с электрическим приводом. Требования безопасности 
	 

	EN ISO 10079-2:2009 
	Оборудование медицинское всасывающее. Часть 2. Всасывающее оборудование, приводимое в действие вручную 
	 

	EN ISO 10079-3:2009 
	Оборудование медицинское всасывающее. Часть 3. Всасывающее оборудование с приводом от вакуумного источника или источника обеспечения давления 
	 

	EN ISO 10322-1:2006 
	Оптика офтальмологическая. Полуобработанные заготовки линз. Часть 1. Технические условия на заготовки однофокусных и многофокусных линз 
	 

	EN ISO 10322-2:2006 
	Оптика офтальмологическая. Полуобработанные заготовки линз. Часть 2. Технические условия на  заготовки линз с прогрессирующим увеличением 
	 

	EN ISO 10328:2006 
	Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний 
	 

	EN ISO 10341:2009 
	Инструменты офтальмологические. Рефракторные головки 
	 

	EN ISO 10342:2010 
	Инструменты офтальмологические. Глазные рефрактометры 
	 

	EN ISO 10343:2009 
	Инструменты офтальмологические. Офтальмометры 
	 

	EN ISO 10524-1:2006 
	Регуляторы давления для систем подачи медицинских газов. Часть 1. Регуляторы давления и регуляторы давления с расходомерами 
	 

	EN ISO 10524-2:2006 
	Регуляторы давления для систем подачи медицинских газов. Часть 2. Рамповые регуляторы давления и регуляторы давления в трубопроводе 
	 

	EN ISO 10524-3:2006 
	Регуляторы давления для систем подачи медицинских газов. Часть 3. Регуляторы давления, встроенные в клапаны газового баллона 
	 

	EN ISO 10524-4:2008 
	Регуляторы давления для систем подачи медицинских газов. Часть 4. Регуляторы низкого давления 
	 

	EN ISO 10555-1:2009 
	Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразовые. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN ISO 10555-2:1997 
	Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразовые. Часть 2. Ангиографические катетеры 
	 

	EN ISO 10555-3:1997 
	Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразовые. Часть 3. Катетеры для центральной венозной системы 
	 

	EN ISO 10555-4:1997 
	Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразовые. Часть 4. Расширительные катетеры-баллоны 
	 

	EN ISO 10555-5:1997 
	Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразовые. Часть 5. Периферийные катетеры с проходящей внутри иглой 
	 

	EN ISO 10651-2:2009 
	Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские. Дополнительные требования к безопасности и основным рабочим характеристикам. Часть 2. Аппараты для ухода на дому за пациентами, зависимыми от аппарата 
	 

	EN ISO 10651-4:2009 
	Аппараты искусственной вентиляции легких. Часть 4. Дополнительные требования к реанимационным аппаратам вентиляции легких, приводимых в действие оператором 
	 

	EN ISO 10651-6:2009 
	Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские. Дополнительные требования к безопасности и основным рабочим характеристикам. Часть 6. Устройства вспомогательной искусственной вентиляции легких для ухода на дому 
	 

	EN ISO 10938:1998 
	Инструменты офтальмологические. Микроскопы со щелевой лампой 
	 

	EN ISO 10939:2007 
	Приборы офтальмологические. Микроскопы с щелевой лампой 
	 

	EN ISO 10940:2009 
	Инструменты офтальмологические. Камеры для фотографирования глазного дна 
	 

	EN ISO 10942:2006 
	Инструменты офтальмологические. Офтальмоскопы прямого действия 
	 

	EN ISO 10943:2011 
	Инструменты офтальмологические. Офтальмоскопы для обратной офтальмоскопии  
	 

	EN ISO 10944:2009 
	Инструменты офтальмологические. Синоптофоры 
	 

	EN ISO 11070:1999 
	Приспособления стерильные одноразового применения для введения внутрисосудистых катетеров 
	 

	EN ISO 11117:2008 
	Баллоны газовые. Предохранительные колпачки для клапанов и предохранители хода клапанов. Расчет, производство и испытания 
	 

	EN ISO 11197:2009 
	Энергоблоки медицинские 
	 

	EN ISO 11380:1996 
	Оптика и оптические приборы. Офтальмологическая оптика. Шаблоны 
	 

	EN ISO 11381:1996 
	Оптика и оптические приборы. Офтальмологическая оптика. Резьбы 
	 

	EN ISO 11499:2007 
	Стоматология. Одноразовые карпулы для местной анестезии 
	 

	EN ISO 11608-1:2000 
	Шприцы перьевые для медицинских целей. Часть 1. Шприцы перьевые. Требования и методы испытаний 
	 

	EN ISO 11608-2:2000 
	Шприцы перьевые для медицинских целей. Часть 2. Иглы. Требования и методы испытаний 
	 

	EN ISO 11608-3:2000 
	Шприцы перьевые для медицинских целей. Часть 3. Готовые упаковки. Требования и методы испытаний 
	 

	EN ISO 11608-4:2007 
	Шприцы перьевые для медицинских целей. Часть 4. Требования и методы испытаний электронных и электромеханических шприцов перьевых 
	 

	EN ISO 11810-1:2009 
	Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Методы испытаний и классификация устойчивости хирургических простыней и/или покрывал, защищающих пациента, к воздействию лазера. Часть 1. Первичное возгорание и проникновение 
	 

	EN ISO 11810-2:2009 
	Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Методы испытаний и классификация устойчивости хирургических простыней и/или покрывал, защищающих пациента, к воздействию лазера. Часть 2. Вторичное возгорание 
	 

	EN ISO 11978:2000 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и предметы ухода за ними. Информация, предоставляемая изготовителем 
	 

	EN ISO 11979-1:2006 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 1. Словарь 
	 

	EN ISO 11979-2:1999 
	Имплантанты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 2. Оптические свойства и методы испытаний 
	 

	EN ISO 11979-3:2006 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 3. Механические свойства и методы испытаний 
	 

	EN ISO 11979-4:2008 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 4. Маркировка и информация 
	 

	EN ISO 11979-5:2006 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 5. Биосовместимость 
	 

	EN ISO 11979-6:2007 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 6. Срок хранения и стабильность при перевозке 
	 

	EN ISO 11979-7:2006 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 7. Клинические исследования 
	 

	EN ISO 11979-8:2009 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 8. Основные требования 
	 

	EN ISO 11979-9:2006 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 9. Многофокусные интраокулярные линзы 
	 

	EN ISO 11979-10:2006 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 10. Факичные интраокулярные линзы 
	 

	EN ISO 11980:2009 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и средства ухода за ними. Руководство по клиническим исследованиям 
	 

	EN ISO 11981:2009 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и предметы ухода за ними. Определение физической совместимости предметов ухода за контактными линзами и контактных линз 
	 

	EN ISO 11985:1998 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Старение под воздействием ультрафиолетового излучения (UV) и видимого излучения (метод in vitro) 
	 

	EN ISO 11986:2010 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и предметы ухода за ними. Определение поглощения консервирующих веществ и освобождения от них 
	 

	EN ISO 11987:1997 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Определение долговечности при хранении 
	 

	EN ISO 11990-1:2011 
	Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Определение стойкости трахеальных трубок к воздействию лазера. Часть 1. Стержни трахеальных трубок 
	 

	EN ISO 11990-2:2010 
	Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Определение стойкости трахеальных трубок к воздействию лазера. Часть 2. Манжеты трахеальных трубок 
	 

	EN ISO 12864:1997 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Определение рассеянного света 
	 

	EN ISO 12865:2006 
	Инструменты офтальмологические. Ретиноскопы 
	 

	EN ISO 12866:1999 
	Инструменты офтальмологические. Периметры 
	 

	EN ISO 12867:2010 
	Инструменты офтальмологические. Оправы для подбора очков 
	 

	EN ISO 12870:2009 
	Оптика офтальмологическая. Оправы для очков. Требования и методы испытаний 
	 

	EN ISO 13212:2011 
	Оптика офтальмологическая. Средства ухода за контактными линзами. Руководство по определению срока годности 
	 

	EN ISO 13402:2000 
	Инструменты хирургические и стоматологические ручные. Определение стойкости к стерилизации в автоклаве, к коррозии и воздействию тепла 
	 

	EN ISO 13485:2003 
	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Регламентирующие требования 
	 

	EN ISO 13666:1998 
	Оптика офтальмологическая. Линзы для очков. Словарь 
	 

	EN ISO 14408:2009 
	Трубки трахеальные для лазерной хирургии. Требования к маркировке и сопутствующей информации 
	 

	EN ISO 14534:2011 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и средства ухода за ними. Основополагающие требования 
	 

	EN ISO 14602:2011 
	Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты для остеосинтеза. Дополнительные требования 
	 

	EN ISO 14607:2009 
	Имплантаты хирургические неактивные. Протезы молочной железы. Дополнительные требования 
	 

	EN ISO 14630:2009 
	Имплантаты хирургические неактивные. Общие требования 
	 

	EN ISO 14729:2001 
	Оптика офтальмологическая. Средства ухода за контактными линзами. Микробиологические требования и методы испытаний средств и гигиенический режим обращения с контактными линзами 
	 

	EN ISO 14730:2000 
	Оптика офтальмологическая. Средства по уходу за контактными линзами. Испытание, направленное на предохранение от микробов и руководство по определению даты отбраковки 
	 

	EN ISO 14889:2009 
	Оптика офтальмологическая. Очковые линзы. Основные требования для нешлифованного обработанного стекла 
	 

	EN ISO 14971:2009 
	Изделия медицинские. Применение управления рисками к медицинским изделиям 
	 

	EN ISO 15001:2011 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Совместимость с кислородом 
	 

	EN ISO 15002:2008 
	Устройства дозирующие, присоединяемые к оконечным устройствам в системах разводки медицинских газов 
	 

	EN ISO 15004-1:2009 
	Инструменты офтальмологические. Основополагающие требования и методы испытаний. Часть 1. Общие требования, применяемые ко всем офтальмологическим приборам 
	 

	EN ISO 15004-2:2007 
	Инструменты офтальмологические. Основополагающие требования и методы испытаний. Часть 2. Защита от поражения световым излучением 
	 

	EN ISO 15197:2003 
	Оборудование медицинское для диагностики in vitro. Требования к системам текущего контроля глюкозы крови, применяемым для самотестирования при заболевании сахарным диабетом 
	 

	EN ISO 15225:2010 
	Изделия медицинские. Менеджмент качества. Структура данных номенклатуры медицинских изделий 
	 

	EN ISO 15253:2000 
	Оптика офтальмологическая и инструменты. Оптические устройства для улучшения слабого зрения 
	 

	EN ISO 15254:2009 
	Оптика офтальмологическая и инструменты. Электрооптические устройства для улучшения плохого зрения 
	 

	EN ISO 15378:2011 
	Материалы для первичной упаковки лекарственных препаратов. Дополнительные требования к применению ISO 9001:2000 с учетом надлежащей производственной практики (GMP) 
	 

	EN ISO 15747:2011 
	Контейнеры пластмассовые для внутривенных инъекций 
	 

	EN ISO 15752:2010 
	Инструменты офтальмологические. Эндоиллюминаторы. Основные требования и методы испытаний безопасности оптического излучения 
	 

	EN ISO 15798:2010 
	Имплантаты офтальмологические. Офтальмологические вискохирургические изделия 
	 

	EN ISO 16054:2002 
	Имплантаты хирургические. Наборы минимальных данных для хирургических имплантатов 
	 

	EN ISO 16061:2009 
	Приборы измерительные, применяемые вместе с неактивными хирургическими имплантатами. Общие требования 
	 

	EN ISO 16284:2006 
	Оптика офтальмологическая. Обмен информацией для офтальмологического оптического оборудования 
	 

	EN ISO 16671:2003 
	Имплантаты офтальмологические. Растворы водные для глазной хирургии 
	 

	EN ISO 16672:2003 
	Имплантанты офтальмологические. Глазные эндотампонады 
	 

	EN ISO 17510-1:2009 
	Терапия дыхательная при приступах апноэ во сне. Часть 1. Средства дыхательной терапии при приступах апноэ во сне 
	 

	EN ISO 17510-2:2009 
	Терапия дыхательная при приступах апноэ во сне. Часть 2. Маски и вспомогательные приспособления 
	 

	EN ISO 18369-1:2006 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Часть 1. Словарь, система классификации и рекомендации по маркировке их характеристик 
	 

	EN ISO 18369-2:2006 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Часть 2. Допуски 
	 

	EN ISO 18369-3:2006 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Часть 3. Методы измерений 
	 

	EN ISO 18369-4:2006 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Часть 4. Физико-химические характеристики материалов для контактных линз 
	 

	EN ISO 18777:2009 
	Системы с жидким кислородом переносные для медицинского применения. Дополнительные требования 
	 

	EN ISO 18778:2009 
	Оборудование дыхательное. Мониторы для детей. Дополнительные требования 
	 

	EN ISO 18779:2005 
	Оборудование медицинское для сохранения кислорода и кислородных смесей. Дополнительные требования 
	 

	EN ISO 19054:2006 
	Системы рельсовые, поддерживающие медицинское оборудование 
	 

	EN ISO 19980:2005 
	Инструменты офтальмологические. Топографы роговицы глаза 
	 

	EN ISO 20072:2010 
	Промышленность нефтяная и газовая. Плавучие морские платформы. Часть 1. Однокорпусные суда, полупогружные платформы и глубокопогружные вертикальные платформы 
	 

	EN ISO 21534:2009 
	Имплантаты хирургические неактивные. Эндопротезы суставов. Дополнительные требования 
	 

	EN ISO 21535:2009 
	Имплантаты хирургические неактивные. Эндопротезы суставов. Особые требования к эндопротезам тазобедренного сустава 
	 

	EN ISO 21536:2009 
	Имплантаты хирургические неактивные. Эндопротезы суставов. Особые требования к эндопротезам коленного сустава 
	 

	EN ISO 21647:2009 
	Изделия медицинские электрические. Дополнительные требования к безопасности и основным рабочим характеристикам мониторов газовых дыхательных смесей 
	 

	EN ISO 21649:2009 
	Инъекторы безыгольные медицинского назначения. Требования и методы испытаний 
	 

	EN ISO 21969:2009 
	Соединения гибкие высоконапорные для медицинских систем подачи газа 
	 

	EN ISO 21987:2009 
	Оптика офтальмологическая. Линзы для очков, вставляемые в оправу 
	 

	EN ISO 22413:2011 
	Комплекты для переливания фармацевтических препаратов. Требования и методы испытаний 
	 

	EN ISO 22523:2006 
	Протезы конечностей наружные и наружные ортопедические аппараты. Требования и методы испытаний 
	 

	EN ISO 22675:2006 
	Протезирование. Испытания протезов голеностопных суставов и стопы. Требования и методы испытаний 
	 

	EN ISO 23328-1:2008 
	Фильтры дыхательной системы анестезирующего и респираторного назначения. Часть 1. Метод испытания солью для оценки эффективности фильтрации 
	 

	EN ISO 23328-2:2009 
	Фильтры дыхательной системы анестезирующего и респираторного назначения. Часть 2. Аспекты, не касающиеся фильтрации 
	 

	EN ISO 23747:2009 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Измерители максимальной скорости выдоха для оценки легочных функций людей со спонтанным дыханием 
	 

	EN ISO 23908:2011 
	Защита от повреждений остроконечными предметами. Требования и методы испытаний. Устройства защиты от повреждений остроконечными предметами при использовании одноразовых игл для подкожных инъекций, интродукторов для катетеров и игл для забора крови 
	 

	EN ISO 24157:2008 
	Оптика офтальмологическая и инструменты. Представление аберраций глаза человека 
	 

	EN ISO 25539-1:2009 
	Имплантаты сердечно-сосудистые. Устройства эндососудистые. Часть 1. Протезы эндососудистые 
	 

	EN ISO 25539-2:2009 
	Имплантаты сердечно-сосудистые. Устройства эндососудистые. Часть 2. Внутрисосудистые стенты 
	 

	EN ISO 26782:2009 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Спирометры, предназначенные для измерения времени принудительно выдыхаемых объемов воздуха у людей 
	 

	EN ISO 80369-1:2010 
	Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в медицинских устройствах. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN ISO 80601-2-12:2011 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-12. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам аппаратов искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии и реанимации 
	 

	EN ISO 80601-2-61:2011 
	Изделия медицинские электрические. Часть 2-61. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам оборудования пульсовых оксиметров 
	 

	ENV 737-6:2003 
	Системы газопровода медицинские. Часть 6. Размеры штекеров, предназначенных для мест отбора для медицинских сжатых газов и вакуума 
	 

	HD 395.1 S2:1988 
	Безопасность медицинских электрический изделий. Часть 1. Общие требования 
	 

	IEC 60050-881:1983 
	Международный электротехнический словарь. Радиология и радиологическая физика 
	Русский 

	IEC 60336:2005 
	Оборудование медицинское электрическое. Рентгеновские трубки в сборе для медицинской диагностики. Характеристики фокусных пятен 
	 

	IEC 60522:2003 
	Определение постоянной фильтрации рентгеновских трубчатых сборок 
	 

	IEC 60526:1978 
	Разъемы высоковольтные для медицинских рентгеновских аппаратов 
	 

	IEC 60580:2003 
	Оборудование медицинское электрическое. Измерители произведения дозы облучения на площадь 
	 

	IEC 60601-1-1:2000 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 1-1. Общие требования безопасности. Дополнительный стандарт. Требования безопасности систем медицинских электрических 
	 

	IEC 60601-1-2:2007 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 1-2. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания 
	 

	IEC 60601-1-3:2008 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 1-3. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Радиационная защита диагностического рентгеновского оборудования 
	 

	IEC 60601-1-4:1996 
	Медицинская электрическая аппаратура. Общие требования к безопасности. Часть 4. Дополнительный стандарт. Программируемые электрические медицинские системы 
	 

	IEC 60601-1-4:2000 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 1-4. Общие требования безопасности. Дополнительный стандарт. Программируемые электрические медицинские системы 
	 

	IEC 60601-1-6:2010 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 1-6. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Эксплуатационная готовность 
	 

	IEC 60601-1-8:2006 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 1-8. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Общие требования, испытания и руководство по системам сигнализации в медицинском электрическом оборудовании и в медицинских электрических системах 
	 

	IEC 60601-1-9:2007 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 1-9. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Требования к проектированию с учетом экологических требований 
	 

	IEC 60601-1-10:2007 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 1-10. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Требования к разработке физиологических контроллеров с обратной связью 
	 

	IEC 60601-1-11:2010 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 1-11. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Требования к медицинскому электрическому оборудованию и медицинским электрическим системам, используемым при оказании медико-санитарной помощи на дому 
	 

	IEC 60601-1:2005 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 1. Общие требования к основной безопасности и основным рабочим характеристикам 
	 

	IEC 60601-2-1:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-1. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам электронных ускорителей в диапазоне от 1 до 50 МэВ 
	 

	IEC 60601-2-2:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-2. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам высокочастотного хирургического оборудования и высокочастотным хирургическим принадлежностям 
	 

	IEC 60601-2-3:1991 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2. Дополнительные требования к безопасности оборудования для коротковолновой терапии 
	 

	IEC 60601-2-4:2010 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-4. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам кардиодефибрилляторов 
	 

	IEC 60601-2-5:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-5. Дополнительные требования к общей безопасности и основным эксплуатационным характеристикам ультразвукового физиотерапевтического оборудования 
	 

	IEC 60601-2-6:1984 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2. Дополнительные требования безопасности к аппаратам для микроволновой терапии 
	Русский 

	IEC 60601-2-7:1998 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-7. Дополнительные требования к безопасности генераторов высокого напряжения диагностических рентгеновских установок 
	 

	IEC 60601-2-8:2010 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-8. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам терапевтического рентгеновского оборудования, работающего в диапазоне от 10 кВ до 1 МВ 
	 

	IEC 60601-2-10:1987 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2. Дополнительные требования к безопасности аппаратов для стимуляции нервов и мышц 
	 

	IEC 60601-2-11:1997 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2. Дополнительные требования к безопасности гамма-лучевого терапевтического оборудования 
	Русский 

	IEC 60601-2-16:2008 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-16. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам гемодиализного, гемодиафильтрационного и гемофильтрационного оборудования 
	 

	IEC 60601-2-17:2005 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-17. Дополнительные требования к безопасности брахитерапевтической аппаратуры для автоматизированного последовательного введения источников излучения 
	 

	IEC 60601-2-18:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-18. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам эндоскопического оборудования 
	 

	IEC 60601-2-19:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-19. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам инкубаторов для новорожденных 
	 

	IEC 60601-2-20:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-20. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам инкубаторов для транспортировки новорожденных 
	 

	IEC 60601-2-21:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-21. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам лучистых обогревателей, предназначенных для младенцев 
	 

	IEC 60601-2-22:2007 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-22. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам хирургического, косметического, терапевтического и диагностического лазерного оборудования 
	 

	IEC 60601-2-23:2011 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-23. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам чрескожной аппаратуры контроля за парциальным давлением 
	 

	IEC 60601-2-24:1998 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-24. Дополнительные требования к безопасности насосов и контроллеров для переливания жидкостей 
	Русский 

	IEC 60601-2-25:2011 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-25. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам электрокардиографов 
	 

	IEC 60601-2-26:2003 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-26. Дополнительные требования к безопасности электроэнцефалографов 
	 

	IEC 60601-2-27:2011 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-27. Дополнительные требования к безопасности  и основным характеристикам электрокардиографической контрольной аппаратуры 
	 

	IEC 60601-2-28:2010 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-28. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам рентгеновских трубок в сборе для медицинской диагностики 
	 

	IEC 60601-2-29:2008 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-29. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам радиотерапевтических имитаторов 
	 

	IEC 60601-2-31:2008 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-31. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам наружных кардиостимуляторов с внутренним источником электропитания 
	 

	IEC 60601-2-31:2011 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-31. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам наружных кардиостимуляторов с внутренним источником электропитания 
	 

	IEC 60601-2-32:1994 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2. Дополнительные требования к безопасности аппаратуры, связанной с рентгеновской аппаратурой 
	 

	IEC 60601-2-33:2010 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-33. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам магниторезонансного оборудования для медицинской диагностики 
	 

	IEC 60601-2-34:2011 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-34. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам аппаратуры для инвазивного контроля кровяного давления 
	 

	IEC 60601-2-36:1997 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2. Дополнительные требования к безопасности оборудования для проведения экстракорпорального камнедробления 
	 

	IEC 60601-2-37:2007 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-37. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам ультразвукового медицинского диагностического оборудования и аппаратуры контроля 
	 

	IEC 60601-2-39:2007 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-39. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам оборудования для диализа брюшной полости 
	 

	IEC 60601-2-40:1998 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-40. Дополнительные требования к безопасности электромиографов и приборам, вызывающим ответную реакцию организма 
	 

	IEC 60601-2-41:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-41. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам операционных и диагностических светильников 
	 

	IEC 60601-2-43:2010 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-43. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам рентгеновского оборудования для интервенционных процедур 
	 

	IEC 60601-2-44:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-44. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам рентгеновской аппаратуры для проведения компьютерной томографии 
	 

	IEC 60601-2-45:2011 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-45. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам маммографического рентгеновского оборудования и маммографических стереотаксических устройств 
	 

	IEC 60601-2-47:2006 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-47. Дополнительные требования к безопасности, включая требования к основным характеристикам, амбулаторных электрокардиографических систем 
	 

	IEC 60601-2-49:2011 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-49. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам многофункциональной аппаратуры контроля за пациентом 
	 

	IEC 60601-2-50:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-50. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам аппаратов для светолечения детей 
	 

	IEC 60601-2-54:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-54. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам рентгеновского оборудования для радиографии и радиоскопии 
	 

	IEC 60601-2-57:2011 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-57. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам оборудования с нелазерным источником излучения для использования при терапии, диагностике, мониторинге и в области косметологии/эстетики 
	 

	IEC 60601-3-1:1996 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 3-1. Основные требования к характеристикам чрескожной аппаратуры контроля за парциальным давлением кислорода и углекислого газа 
	 

	IEC 60613:2010 
	Электрические и нагрузочные характеристики рентгеновских трубок в сборе для медицинской диагностики 
	 

	IEC 60627:2001 
	Оборудование рентгенографическое диагностическое. Характеристики антирассеивающих решеток общего назначения и маммографических антирассеивающих решеток 
	 

	IEC 60731:2011 
	Оборудование медицинское электрическое. Дозиметры с ионизационными камерами, используемые в лучевой терапии 
	 

	IEC 60789:2005 
	Изделия медицинские электрические.  Характеристики и условия испытаний радионуклидных визуализирующих устройств. Гамма-камеры Ангера 
	 

	IEC 60806:1984 
	Определение максимального симметрического поля излучения рентгенодиагностических трубок с вращающимся анодом 
	 

	IEC 60976:2007 
	Оборудование медицинское электрическое. Ускорители медицинские электронные. Функциональные эксплуатационные характеристики 
	 

	IEC 61010-2-101:2002 
	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-101. Дополнительные требования для медицинского оборудования, применяемого для диагностики в лабораторных условиях (IVD) 
	 

	IEC 61157:2007 
	Стандартные средства предоставления информации об акустической мощности медицинского диагностического ультразвукового оборудования 
	 

	IEC 61168:1993 
	Имитаторы радиотерапевтические. Функциональные эксплуатационные характеристики 
	 

	IEC 61205:1993 
	Ультразвук. Системы удаления зубного камня. Измерение и описание выходных характеристик 
	 

	IEC 61217:2011 
	Оборудование радиотерапевтическое. Система координат, перемещения и шкалы 
	 

	IEC 61223-2-6:2006 
	Оценочные и периодические испытания в отделениях интраскопии. Часть 2-6. Проверка стабильности. Характеристики изображения, получаемого на аппаратуре для рентгеновской компьютерной томографии 
	 

	IEC 61223-3-2:2007 
	Оценочные и периодические испытания в отделениях интраскопии. Часть 3-2. Приемочные испытания. Характеристики получения изображения на маммографическом рентгеновском оборудовании 
	 

	IEC 61223-3-4:2000 
	Оценочные и периодические испытания в отделениях интраскопии. Часть 3-4. Приемочные испытания. Отображающие характеристики стоматологического рентгенографического оборудования 
	 

	IEC 61223-3-5:2004 
	Оценочные и периодические испытания в отделениях интраскопии. Часть 3-5. Приемочные испытания. Отображающие характеристики компьютерного рентгеновского оборудования для томографии 
	 

	IEC 61262-1:1994 
	Изделия медицинские электрические. Характеристики рентгеновских электронно-оптических преобразователей. Часть 1. Определение размера поля на выходе 
	 

	IEC 61262-2:1994 
	Изделия медицинские электрические.  Характеристики рентгеновских электронно-оптических преобразователей. Часть 2. Определение коэффициента преобразования 
	 

	IEC 61262-3:1994 
	Изделия медицинские электрические.  Характеристики рентгеновских электронно-оптических преобразователей. Часть 3. Определение распределения яркости и неоднородности яркости 
	 

	IEC 61262-4:1994 
	Изделия медицинские электрические.  Характеристики рентгеновских электронно-оптических преобразователей. Часть 4. Определение искажения изображения 
	 

	IEC 61262-5:1994 
	Изделия медицинские электрические. Характеристики рентгеновских электронно-оптических преобразователей. Часть 5. Определение пороговой квантовой эффективности 
	 

	IEC 61262-6:1994 
	Изделия медицинские электрические. Характеристики рентгеновских электронно-оптических преобразователей. Часть 6. Определение контраста изображения и индекса размытости 
	 

	IEC 61262-7:1995 
	Изделия медицинские электрические. Характеристики рентгеновских электронно-оптических преобразователей. Определение модуляционной передаточной функции 
	 

	IEC 61267:2005 
	Оборудование медицинское для рентгенодиагностики. Радиационные условия при определении характеристик 
	 

	IEC 61303:1994 
	Оборудование медицинское электрическое. Радионуклидные калибраторы. Частные методы описания эксплуатационных характеристик 
	 

	IEC 61331-1:1994 
	Устройства защиты от излучения  для медицинской рентгенодиагностики. Часть 1. Определение ослабляющей способности материалов 
	 

	IEC 61331-2:1994 
	Устройства защиты от излучения  для медицинской рентгенодиагностики. Часть 2. Пластины стеклянные защитные 
	 

	IEC 61331-3:1998 
	Устройства защиты от излучения  для медицинской рентгенодиагностики. Часть 3. Защитная одежда и защитные устройства для половых желез 
	 

	IEC 61674:1997 
	Оборудование медицинское электрическое. Дозиметры с ионизационными камерами и/или полупроводниковыми детекторами, применяемые в рентгенодиагностическом оборудовании 
	 

	IEC 61675-1:1998 
	Радионуклидная интроскопия. Характеристики и условия испытаний. Часть 1.Томографы позитронного излучения 
	 

	IEC 61675-1:2008 
	Радионуклидная интроскопия. Характеристики и условия испытаний. Часть 1.Томографы позитронного излучения 
	 

	IEC 61675-2:1998 
	Радионуклидная интроскопия. Характеристики и условия испытаний. Часть 2. Гамма-томографы 
	 

	IEC 61675-2:2005 
	Радионуклидная интроскопия. Характеристики и условия испытаний. Часть 2. Гамма-томографы 
	 

	IEC 61675-3:1998 
	Радионуклидная интроскопия. Часть 3.Система общей интроскопии отображения на базе гамма-камер 
	 

	IEC 61676:2002 
	Оборудование медицинское электрическое. Дозиметрические инструменты, применяемые для непроникающего измерения напряжения рентгеновской трубки в диагностической радиологии 
	 

	IEC 61676:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Дозиметрические инструменты, применяемые для непроникающего измерения напряжения рентгеновской трубки в диагностической радиологии 
	 

	IEC 61689:2007 
	Ультразвук. Физиотерапевтические системы. Спецификации полей и методы измерений в диапазоне частот от 0,5 МГц до 5 МГц 
	 

	IEC 61846:1998 
	Ультразвук. Литотрипторы. Характеристики полей 
	 

	IEC 61847:1998 
	Ультразвук. Хирургические системы. Измерение и представление основных выходных характеристик 
	 

	IEC 62083:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Требования безопасности к системам планирования лучевой терапии 
	 

	IEC 62220-1-2:2007 
	Оборудование медицинское электрическое. Характеристики цифровых рентгеновских устройств воспроизведения изображения. Часть 1-2. Определение детекторной квантовой эффективности. Детекторы для маммографии 
	 

	IEC 62220-1-3:2008 
	Оборудование медицинское электрическое. Характеристики цифровых рентгеновских устройств воспроизведения изображения. Часть 1-3. Определение детекторной квантовой эффективности. Детекторы для динамического изображения 
	 

	IEC 62220-1:2003 
	Оборудование медицинское электрическое.  Характеристики цифровых рентгеновских устройств воспроизведения изображения. Часть 1. Определение детекторной квантовой эффективности 
	 

	IEC 62274:2005 
	Оборудование медицинское электрическое. Безопасность систем регистрации и проверки, используемых в лучевой терапии 
	 

	IEC 62304:2006 
	Программные средства медицинского оборудования. Процессы жизненного цикла программы 
	 

	IEC 62353:2007 
	Оборудование медицинское электрическое. Циклическое испытание и испытание после ремонта электрического медицинского оборудования 
	 

	IEC 62366:2007 
	Изделия медицинские. Применение проектирования, ориентированного на удобство, эффективность и безопасность использования, к медицинским изделиям 
	 

	IEC 62464-1:2007 
	Оборудование магниторезонансное для формирования медицинских изображений. Часть 1. Определение существенных характеристик качества изображения 
	 

	IEC 62464-2:2010 
	Оборудование магниторезонансное для формирования медицинских изображений. Часть 2. Классификация критериев для последовательностей импульсов 
	 

	IEC 62467-1:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Дозиметрические инструменты, используемые в брахитерапии. Часть 1. Инструменты, основанные на однотрубных ионизационных камерах 
	 

	IEC 62494-1:2008 
	Оборудование медицинское электрическое. Индекс экспозиции цифровых рентгеновских систем воспроизведения изображения. Часть 1. Определения и требования к общей радиографии 
	 

	IEC 62563-1:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Системы воспроизведения медицинских изображений. Часть 1. Методы оценки 
	 

	IEC 80001-1:2010 
	Применение менеджмента рисков для сетей информационных технологий, связанных с медицинскими приборами. Часть 1. Функции, ответственность и действия 
	 

	IEC 80601-2-30:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-30. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам автоматических неинвазивных сфигмоманометров 
	 

	IEC 80601-2-58:2008 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-58. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам устройств для удаления линз и витрэктомии, применяемых в глазной хирургии 
	 

	IEC 80601-2-59:2008 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-59. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам скрининговых термографов для скрининга фебрильной температуры человека 
	 

	IEC/PAS 61910-1:2007 
	Оборудование медицинское электрическое. Документация по дозам излучения. Часть 1. Оборудование для рентгенографии и рентгеноскопии 
	 

	IEC/TR3 60513:1994 
	Основные аспекты стандартов по безопасности медицинского электрооборудования 
	 

	IEC/TR3 61288-1:1993 
	Кардиодефибрилляторы. Кардиодефибрилляторы-мониторы. Часть 1. Эксплуатация 
	 

	IEC/TR3 61288-2:1993 
	Кардиодефибрилляторы. Часть 2: Техническое обслуживание 
	 

	IEC/TR3 61852:1998 
	Оборудование медицинское электрическое. Цифровая интроскопия и средства связи в медицине (DICOM). Радиотерапевтические объекты 
	 

	IEC/TR3 61859:1997 
	Руководство по проектированию кабинетов лучевой терапии 
	 

	IEC/TR 60788:2004 
	Оборудование медицинское электрическое. Словарь установленных терминов 
	 

	IEC/TR 60825-8:2006 
	Безопасность лазерных изделий. Часть 8. Руководство по безопасному использованию лучей лазера для людей 
	 

	IEC/TR 60854:1986 
	Методы измерений характеристик ультразвукового эхоимпульсного диагностического оборудования 
	 

	IEC/TR 60878:2003 
	Символы графические для электрооборудования, используемые в медицинской практике 
	 

	IEC/TR 60930:2008 
	Руководство по безопасному применению медицинского электрооборудования и медицинских электрических систем для администрации, врачей и медсестер 
	 

	IEC/TR 60977:2008 
	Аппаратура электрическая медицинская. Медицинские электронные ускорители. Руководство по функциональным эксплуатационным характеристикам 
	 

	IEC/TR 61258:2008 
	Руководство по разработке и использованию учебных материалов по медицинскому электрооборудованию 
	 

	IEC/TR 61289:2011 
	Оборудование хирургическое высокочастотное. Эксплуатация и техническое обслуживание 
	 

	IEC/TR 61948-1:2001 
	Приборы медицинские радиологические. Типовые испытания. Часть 1. Системы измерения радиационного излучения 
	 

	IEC/TR 61948-2:2001 
	Приборы медицинские радиологические. Типовые испытания. Часть 2. Сцинтилляционные камеры и гамма-томографическая компьютерная интраскопия 
	 

	IEC/TR 61948-3:2005 
	Приборы медицинские радиологические. Типовые испытания. Часть 3. Позитронные томографы 
	 

	IEC/TR 61948-4:2006 
	Приборы медицинские радиологические. Типовые испытания. Часть 4. Радионуклидные калибраторы 
	 

	IEC/TR 62266:2002 
	Электрооборудование медицинское. Руководства по применению DICOM в радиотерапии 
	 

	IEC/TR 62296:2009 
	Рассмотрение аспектов общей безадресной безопасности во втором издании IEC 60601-1 и предложения о введении новых требований 
	 

	IEC/TR 62348:2006 
	Соответствие между разделами третьего издания IEC 60601-1 и издания 1988 года с внесенными изменениями 
	 

	IEC/TR 62354:2009 
	Общие методы испытаний медицинского электрического оборудования 
	 

	IEC/TR 80002-1:2009 
	Программные средства медицинского оборудования. Часть 1. Руководство по применению ISO 14971 к программным средствам медицинского оборудования 
	 

	IEC/TS 61170:1993 
	Имитаторы радиотерапевтические. Руководящие принципы для функциональных эксплуатационных характеристик 
	 

	IEC/TS 61223-1:1993 
	Оценочные и периодические испытания в отделениях интраскопии. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC/TS 61223-2-1:1993 
	Оценочные и периодические испытания в отделениях интраскопии. Часть 2-1. Проверка стабильности. Проявочные машины для пленки 
	 

	IEC/TS 61390:1996 
	Ультразвук. Импульсно-эховые системы реального масштаба времени. Методы испытаний для определения эксплуатационных характеристик 
	 

	IEC/TS 62462:2007 
	Ультразвук. Проверка выходных параметров. Руководство по техническому обслуживанию ультразвуковых систем для физиотерапии 
	 

	ISO 32:1977 
	Баллоны газовые для медицинского применения. Маркировка для идентификации содержимого 
	 

	ISO 407:2004 
	Баллоны газовые медицинские малой вместимости. Соединения клапанов типа скобы с защитными выступами 
	 

	ISO 594-1:1986 
	Конические соединения с 6 % -ной конусностью типа Люэр для шприцев, игл и другого медицинского оборудования. Часть 1. Общие требования 
	 

	ISO 594-2:1998 
	Конические соединения с 6 % -ной конусностью типа Люэр для шприцев, игл и другого медицинского оборудования. Часть 2. Фиксируемые соединения 
	 

	ISO 595-1:1986 
	Шприцы медицинские цельностеклянные или металлостеклянные многократного применения. Часть 1. Размеры 
	 

	ISO 595-2:1987 
	Шприцы медицинские цельностеклянные или металлостеклянные многократного применения. Часть 2. Конструкция, эксплуатационные требования и испытания 
	 

	ISO 1135-3:1986 
	Аппараты медицинские для переливания крови. Часть 2. Комплект для забора крови 
	 

	ISO 1135-4:2010 
	Аппараты медицинские для переливания крови. Часть 4. Одноразовые комплекты для переливания крови 
	 

	ISO 3826-1:2003 
	Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови и ее компонентов. Часть 1. Стандартные контейнеры 
	 

	ISO 3826-2:2008 
	Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови и ее компонентов. Часть 2. Графические символы для использования на ярлыках и листках-вкладышах с инструкцией 
	 

	ISO 3826-3:2006 
	Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови и ее компонентов. Часть 3. Системы упаковки крови со встроенными элементами 
	Русский 

	ISO 4135:2001 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Словарь 
	 

	ISO 5356-1:2004 
	Оборудование для анестезии и искусственного дыхания. Конические соединители. Часть 1. Диффузоры и муфты 
	Русский 

	ISO 5356-2:2006 
	Оборудование для анестезии и искусственного дыхания. Конические соединители. Часть 2. Резьбовые соединители, рассчитанные на большую нагрузку 
	Русский 

	ISO 5358:1992 
	Аппараты для анестезии для человека 
	 

	ISO 5359:2008 
	Шланговые соединения низкого давления для использования с медицинскими газами 
	Русский 

	ISO 5360:2006 
	Испарители наркозные. Системы наполнения, специфичные к веществам 
	Русский 

	ISO 5361-4:1987 
	Трубки трахеальные. Часть 4. Трубки Коля 
	 

	ISO 5361:1999 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Трубки трахеальные и соединительные элементы 
	 

	ISO 5362:2006 
	Мешки дыхательные, применяемые при анестезии 
	Русский 

	ISO 5364:2008 
	Оборудование для анестезии и искусственного дыхания. Орофарингеальные воздуховоды 
	Русский 

	ISO 5366-1:2000 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Трахеотомические трубки. Часть 1. Трубки и соединители для взрослых 
	 

	ISO 5366-3:2001 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Трахеотомические трубки. Часть 3. Педиатрические трахеотомические трубки 
	 

	ISO 5367:2000 
	Трубки дыхательные, предназначенные для использования в анестезирующей аппаратуре и вентиляторах 
	 

	ISO 5832-1:2007 
	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 1. Кованая нержавеющая сталь 
	Русский 

	ISO 5832-2:1999 
	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 2. Нелегированный титан 
	 

	ISO 5832-3:1996 
	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 3. Деформируемый сплав на основе титана, алюминия-6 и ванадия-4 
	Русский 

	ISO 5832-4:1996 
	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 4. Литейный сплав на основе кобальта, хрома, молибдена 
	Русский 

	ISO 5832-5:2005 
	Имплантаты хирургические. Металлические материалы. Часть 5. Деформируемый сплав на основе кобальта, хрома, вольфрама и никеля 
	Русский 

	ISO 5832-6:1997 
	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 6. Деформируемый сплав на основе кобальта, никеля, хрома, молибдена 
	Русский 

	ISO 5832-7:1994 
	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 7. Cплав на основе кобальта, никеля, хрома, молибдена, железа для ковки и холодной штамповки 
	Русский 

	ISO 5832-8:1997 
	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 8. Деформируемый сплав на основе кобальта, хрома, никеля, молибдена, вольфрама, железа 
	Русский 

	ISO 5832-9:2007 
	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 9. Кованая высокоазотистая нержавеющая сталь 
	Русский 

	ISO 5832-11:1994 
	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 11. Деформируемый сплав на основе титана, алюминия-6 и ниобия-7 
	Русский 

	ISO 5832-12:2007 
	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 12. Кованый сплав кобальт-хром-молибден 
	Русский 

	ISO 5832-14:2007 
	Имплантаты в хирургии. Металлические материалы. Часть 14. Ковкий титан 15-молибден 5-циркон 3-алюминиевый сплав 
	Русский 

	ISO 5833:2002 
	Имплантаты хирургические. Цементы на основе акриловых смол 
	 

	ISO 5834-1:2005 
	Имплантаты для хирургии. Полиэтилен ультравысокой молекулярной массы. Часть 1. Порошковая форма 
	 

	ISO 5834-2:2011 
	Имплантаты для хирургии. Полиэтилен ультравысокой молекулярной массы. Часть 2. Литейные формы 
	 

	ISO 5834-3:2005 
	Имплантаты для хирургии. Полиэтилен ультравысокой молекулярной массы. Часть 3. Методика ускоренного старения 
	Русский 

	ISO 5834-4:2005 
	Имплантаты для хирургии. Полиэтилен ультравысокой молекулярной массы. Часть 4. Метод измерения показателя окисления 
	 

	ISO 5834-5:2005 
	Имплантаты для хирургии. Полиэтилен ультравысокой молекулярной массы. Часть 5. Метод оценки морфологии 
	 

	ISO 5835:1991 
	Имплантаты хирургические. Металлические костные шурупы с шестигранным направляющим соединением сферической потайной головкой, асимметрической резьбой. Размеры 
	 

	ISO 5836:1988 
	Имплантаты хирургические. Металлические костные пластинки. Отверстия соответствующие шурупам с асимметрической головкой и сферической нижней поверхностью 
	 

	ISO 5837-1:1985 
	Имплантаты хирургические. Внутрикостные крепежные системы для остеосинтеза. Часть 1. Гвозди с поперечным сечением в виде клеверного листа или с V-образным сечением 
	Русский 

	ISO 5837-2:1980 
	Имплантаты хирургические. Внутрикостные крепежные системы для остеосинтеза. Часть 2. Штифты 
	 

	ISO 5838-1:1995 
	Имплантаты хирургические. Cкелетные штифты и проволока. Часть 1. Требования к материалам и механическим свойствам 
	Русский 

	ISO 5838-2:1991 
	Имплантаты хирургические. Скелетные штифты и проволока. Часть 2. Скелетные штифты Штейнмана. Размеры 
	Русский 

	ISO 5838-3:1993 
	Имплантаты хирургические. Cкелетные штифты и проволока. Часть 3. Cкелетная проволока Киршнера 
	Русский 

	ISO 5840:2005 
	Имплантаты для сердечно-сосудистой системы. Протезы сердечных клапанов 
	 

	ISO 5841-2:2000 
	Имплантаты хирургические. Кардиостимуляторы. Часть 2. Отчет о клиническом эффекте группы импульсных генераторов и проводов 
	 

	ISO 5841-3:2000 
	Имплантаты хирургические. Кардиостимуляторы. Часть 3. Низкопрофильные соединители (IS-1) для имплантируемых кардиостимуляторов 
	 

	ISO 6009:1992 
	Иглы для подкожных инъекций одноразового применения. Цветовой код для идентификации 
	Русский 

	ISO 6474-1:2010 
	Имплантаты хирургические. Керамические материалы. Часть 1. Керамические материалы на основе оксида алюминия высокой чистоты 
	 

	ISO 6474:1994 
	Имплантаты хирургические. Керамические материалы на основе оксида алюминия высокой чистоты 
	Русский 

	ISO 6475:1989 
	Имплантаты хирургические. Металлические костные шурупы с асимметричной резьбой и сферической подложкой. Механические требования и методы испытаний 
	 

	ISO 6710:1995 
	Сосуды одноразовые для сбора образцов венозной крови 
	 

	ISO 7151:1988 
	Инструменты хирургические. Кровоостанавливающие зажимы. Общие требования и методы испытаний 
	 

	ISO 7153-1:1991 
	Инструменты хирургические. Металлические материалы. Часть 1. Нержавеющая сталь 
	Русский 

	ISO 7197:2006 
	Нейрохирургические имплантаты. Стерильные, одноразовые шунты и компоненты, применяемые при гидроцефалии 
	Русский 

	ISO 7198:1998 
	Имплантаты сердечно-сосудистые. Трубчатые сосудистые протезы 
	 

	ISO 7199:2009 
	Сердечно-сосудистые имплантаты и искусственные органы. Системы газообмена с кровью (оксигенаторы) 
	Русский 

	ISO 7206-1:2008 
	Имплантаты хирургические. Полные и частичные протезы тазобедренных суставов. Часть 1. Классификация и обозначение размеров 
	Русский 

	ISO 7206-2:2011 
	Имплантаты хирургические. Полные и частичные протезы тазобедренных суставов. Часть 2. Суставные поверхности из металлических, керамических и пластмассовых материалов 
	 

	ISO 7206-4:2010 
	Имплантаты хирургические. Полные и частичные протезы тазобедренных суставов. Часть 4. Определение усталостных свойств и срока службы стержневых бедренных компонентов 
	 

	ISO 7206-6:1992 
	Имплантаты хирургические. Полные и частичные протезы тазобедренных суставов. Часть 6. Определение характеристик долговечности в зоне головки и шейки стержневых бедренных элементов 
	Русский 

	ISO 7206-8:1995 
	Имплантаты хирургические. Полные и частичные протезы тазобедренных суставов. Часть 8. Характеристики долговечности стержневых бедренных элементов с применением скручивания 
	Русский 

	ISO 7206-10:2003 
	Имплантаты хирургические. Полные и частичные протезы тазобедренных суставов. Часть 10. Определение сопротивления статической нагрузке модульных протезов головки бедра 
	 

	ISO 7207-1:2007 
	Имплантаты для хирургии. Компоненты для частичных и полных протезов коленного сустава. Часть 1. Классификация, определения и обозначение размеров 
	Русский 

	ISO 7207-2:2011 
	Имплантаты для хирургии. Компоненты для частичных и полных протезов коленного сустава. Часть 2. Суставные поверхности из металлических, керамических и пластмассовых материалов 
	 

	ISO 7376:2009 
	Оборудование анестезирующее и респираторное. Ларингоскопы для трахеальной интубации 
	 

	ISO 7396-1:2007 
	Медицинские газопроводы. Часть 1. Газопроводы для сжатых медицинских газов и вакуума 
	Русский 

	ISO 7396-2:2007 
	Медицинские газопроводы. Часть 2. Системы утилизации анестезирующих газов 
	Русский 

	ISO 7740:1985 
	Инструменты хирургические. Скальпели со съемными лезвиями. Присоединительные размеры 
	 

	ISO 7741:1986 
	Инструменты хирургические. Ножницы. Общие требования и методы испытаний 
	 

	ISO 7864:1993 
	Иглы стерильные одноразовые для подкожных инъекций 
	 

	ISO 7885:2010 
	Стоматология. Одноразовые стерильные иглы для инъекций 
	 

	ISO 7886-1:1993 
	Шприцы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения. Часть 1. Шприцы для ручного использования 
	 

	ISO 7886-2:1996 
	Шприцы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения  Часть 2. Шприцы для применения со шприцевым насосом на механическом приводе 
	 

	ISO 7886-3:2005 
	Шприцы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения. Часть 3. Шприцы с автоматической блокировкой для вакцинации фиксированной дозы 
	 

	ISO 7886-4:2006 
	Шприцы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения. Часть 4. Шприцы с устройством, препятствующим их повторному применению 
	Русский 

	ISO 7998:2005 
	Оптика офтальмологическая. Очковые оправы. Перечни эквивалентных терминов и словарь 
	Русский 

	ISO 8185:2007 
	Увлажнители дыхательных путей медицинского назначения. Частные требования к дыхательным системам увлажнения 
	Русский 

	ISO 8319-1:1996 
	Инструменты ортопедические. Cоединения приводов. Часть 1. Ключи для применения с винтами с шестигранными головками под шестигранный ключ 
	Русский 

	ISO 8319-2:1986 
	Инструменты ортопедические. Cоединения приводов. Часть 2. Отвертки для винтов со шлицем, винтов с х-образной прорезью и винтов с прорезью в виде крестовины 
	 

	ISO 8359:1996 
	Концентраторы кислородные для медицинского применения. Требования  безопасности 
	 

	ISO 8362-1:2009 
	Емкости для инъекций и вспомогательные устройства. Часть 1. Флаконы из стеклянных трубок для инъекционных препаратов 
	 

	ISO 8362-2:2008 
	Емкости для инъекций и вспомогательные устройства. Часть 2. Пробки под флаконы для инъекционных препаратов 
	 

	ISO 8362-3:2001 
	Емкости для инъекций и вспомогательные устройства. Часть 3. Алюминиевые колпачки под флаконы для инъекционных препаратов 
	 

	ISO 8362-4:2011 
	Емкости для инъекций и вспомогательные устройства. Часть 4. Флаконы из прессованного стекла для инъекционных препаратов 
	 

	ISO 8362-5:2008 
	Емкости для инъекций и вспомогательные устройства. Часть 5. Колпачки для лиофильной сушки под флаконы для инъекционных препаратов 
	 

	ISO 8362-6:2010 
	Емкости для инъекций и вспомогательные устройства. Часть 6. Колпачки комбинированные из алюминия и пластмассы под флаконы для инъекционных препаратов 
	 

	ISO 8362-7:2006 
	Емкости для инъекций и вспомогательные устройства. Часть 7. Крышки для инъекционных флаконов, сделанные из сочетания алюминия и пластмассы без выступающего за диаметр горловины пластмассового элемента 
	Русский 

	ISO 8429:1986 
	Оптика и оптические приборы. Офтальмология. Градуированная шкала циферблатного типа 
	Русский 

	ISO 8536-1:2011 
	Медицинское оборудование для вливаний. Часть 1. Стеклянные бутыли для вливаний 
	 

	ISO 8536-2:2010 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 2. Колпачки под флаконы для вливания 
	 

	ISO 8536-3:2009 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 3. Алюминиевые колпачки под флаконы для вливания 
	 

	ISO 8536-4:2010 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 4. Комплекты для вливаний одноразового применения с подачей самотеком 
	 

	ISO 8536-5:2004 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 5. Установки для вливания крови бюретного типа одноразовые с подачей самотеком 
	 

	ISO 8536-6:2009 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 6. Колпачки для лиофильной сушки под флаконы для вливания 
	 

	ISO 8536-7:2009 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 7. Колпачки алюминиево-пластмассовые под флаконы для вливания 
	 

	ISO 8536-8:2004 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 8. Оборудование для внутривенного вливания, используемое с аппаратурой для вливания, работающей под давлением 
	 

	ISO 8536-9:2004 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 9. Трубки для подачи жидкости, применяемые в аппаратах для вливания под давлением 
	 

	ISO 8536-10:2004 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 10. Приспособления для трубок для подачи жидкости, применяемых в аппаратах для вливания под давлением 
	 

	ISO 8536-11:2004 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 11. Настойные фильтры, применяемые в аппаратах для вливания под давлением 
	 

	ISO 8536-12:2007 
	Оборудование медицинское для вливаний. Часть 12. Обратные клапаны 
	 

	ISO 8537:2007 
	Стерильные одноразовые инсулиновые шприцы с иглой или без нее 
	Русский 

	ISO 8548-1:1989 
	Протезирование и биопротезирование. Дефекты конечностей. Часть 1. Метод описания врожденных дефектов конечностей 
	 

	ISO 8548-2:1993 
	Протезирование и биопротезирование. Дефекты конечностей. Часть 2. Метод описания ампутационной культи нижней конечности 
	 

	ISO 8548-3:1993 
	Протезирование и биопротезирование. Дефекты конечностей. Часть 3. Метод описания ампутационной культи верхней конечности 
	 

	ISO 8548-4:1998 
	Протезирование и биопротезирование. Дефекты конечностей. Часть 4. Описание каузальных условий, приводящих к ампутации 
	 

	ISO 8548-5:2003 
	Протезирование и биопротезирование. Дефекты конечностей. Часть 5. Описание клинического состояния пациента после ампутации 
	 

	ISO 8549-1:1989 
	Протезирование и биопротезирование. Словарь. Часть 1. Общие термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и наружным ортопедическим аппаратам 
	 

	ISO 8549-2:1989 
	Протезирование и биопротезирование. Словарь. Часть 2. Термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и их пользователям 
	 

	ISO 8549-3:1989 
	Протезирование и биопротезирование. Словарь. Часть 3. Термины, относящиеся к наружным ортопедическим аппаратам 
	 

	ISO 8551:2003 
	Протезирование и биопротезирование. Функциональные дефекты. Описание пациента, которому будет установлен биопротез, клинические цели лечения и функциональные требования к биопротезу 
	 

	ISO 8596:2009 
	Оптика офтальмологическая. Испытания на оптическую резкость. Эталонный оптотип и его представление 
	 

	ISO 8598:1996 
	Оптика и оптические приборы. Фоциметры 
	 

	ISO 8600-1:2005 
	Оптика и фотоника. Медицинские эндоскопы и эндоскопическое оборудование. Часть 1. Общие требования 
	 

	ISO 8600-2:2002 
	Оптика и оптические приборы. Медицинские эндоскопы и эндоскопическое оборудование. Часть 2. Частные требования к жестко закрепленным бронхоскопам 
	 

	ISO 8600-3:1997 
	Оптика и оптические приборы. Медицинские эндоскопы и эндоскопическое оборудование. Часть 3. Определение поля зрения и направления зрения эндоскопов с оптикой 
	 

	ISO 8600-4:1997 
	Оптика и оптические приборы. Медицинские эндоскопы и эндоскопическое оборудование. Часть 4. Определение максимальной ширины вставной части 
	 

	ISO 8600-5:2005 
	Оптика и фотоника. Медицинские эндоскопы и эндоскопическое оборудование. Часть 5. Определение оптического разрешения жестких оптических эндоскопов 
	 

	ISO 8600-6:2005 
	Оптика и фотоника. Медицинские эндоскопы и эндоскопическое оборудование. Часть 6. Словарь 
	 

	ISO 8612:2009 
	Инструменты офтальмологические. Тонометры 
	 

	ISO 8615:1991 
	Имплантаты хирургические. Фиксирующие устройства для фиксации концов бедренных костей взрослых людей 
	 

	ISO 8624:2011 
	Оптика офтальмологическая. Очковые оправы. Система измерения и терминология 
	 

	ISO 8637:2010 
	Имплантаты сердечно-сосудистые и экстракорпоральные системы. Гемодиализаторы, гемодиафильтры, гемофильтры и гемоконцентраторы 
	 

	ISO 8638:2010 
	Имплантаты сердечно-сосудистые и экстракорпоральные системы. Аппараты искусственного кровообращения для гемодиализаторов, гемодиафильтров и гемофильтров 
	 

	ISO 8827:1988 
	Имплантаты хирургические. Скобы с параллельными ножками для использования в ортопедии. Общие требования 
	Русский 

	ISO 8828:1988 
	Имплантаты хирургические. Руководство по уходу и обращению с ортопедическими имплантатами 
	Русский 

	ISO 8835-7:2011 
	Системы ингаляционной анестезии. Часть 7. Анестезиологические системы для использования в районах с ограниченной подачей электроэнергии и анестетических газов 
	 

	ISO 8836:2007 
	Дренажные катетеры для использования в воздушных путях 
	Русский 

	ISO 8871-1:2003 
	Элементы эластомерные для устройств, используемых для парентерального введения препаратов, и фармацевтического назначения. Часть 1. Содержание экстрагируемых веществ в водных препаратах автоклавов 
	Русский 

	ISO 8871-2:2003 
	Элементы эластомерные для устройств, используемых для парентерального введения препаратов, и фармацевтического назначения. Часть 2. Идентификация и описание 
	Русский 

	ISO 8871-3:2003 
	Элементы эластомерные для устройств, используемых для парентерального введения препаратов, и фармацевтического назначения. Часть 3. Определение числа отделившихся частиц 
	Русский 

	ISO 8871-4:2006 
	Резиновые детали для парентеральных устройств и для приборов фармацевтического назначения. Часть 4. Биологические требования и методы тестирования 
	Русский 

	ISO 8871-5:2005 
	Элементы эластомерные для устройств, используемых для парентерального введения препаратов, и фармацевтического назначения. Часть 5. Функциональные требования и испытания 
	Русский 

	ISO 8872:2003 
	Колпачки алюминиевые для флаконов, используемых при переливании крови, вливании и инъекциях. Общие требования и методы испытаний 
	 

	ISO 8980-1:2004 
	Оптика офтальмологическая. Линзы очковые нефацетированные. Часть 1. Технические условия на одно- и многофокальные линзы 
	Русский 

	ISO 8980-2:2004 
	Оптика офтальмологическая. Линзы очковые нефацетированные. Часть 2. Технические условия на трансфокальные линзы 
	Русский 

	ISO 8980-3:2003 
	Оптика офтальмологическая. Линзы очковые нефацетированные. Часть 3. Технические условия на прозрачность и методы испытаний 
	 

	ISO 8980-4:2006 
	Оптика офтальмологическая. Линзы очковые нефацетированные. Часть 4. Технические условия и методы испытаний противоотражающих покрытий 
	 

	ISO 8980-5:2005 
	Оптика офтальмологическая. Линзы очковые нефацетированные. Часть 5. Минимальные требования к поверхностям линз, считающимся стойкими к истиранию 
	 

	ISO 9170-1:2008 
	Оконечные устройства для медицинских газопроводов. Часть 1. Оконечные устройства для использования со сжатыми медицинскими газами и вакуумом 
	Русский 

	ISO 9170-2:2008 
	Оконечные устройства для медицинских газопроводов. Часть 2. Оконечные устройства для систем утилизации анестезирующих газов 
	Русский 

	ISO 9187-1:2010 
	Оборудование медицинское для инъекций. Часть 1. Ампулы для инъекционных растворов 
	 

	ISO 9187-2:2010 
	Оборудование медицинское для инъекций. Часть 2. Ампулы, надрезаемые в одной точке (OPC) 
	 

	ISO 9268:1988 
	Имплантаты хирургические. Металлические костные шурупы с коническими нижними поверхностями головок. Размеры 
	 

	ISO 9269:1988 
	Имплантаты хирургические. Металлические костные пластинки. Отверстия и прорези, соответствующие шурупам с коническими нижними поверхностями головок 
	Русский 

	ISO 9342-1:2005 
	Оптика и оптические приборы. Эталонные линзы для калибровки фокометров. Часть 1. Эталонные линзы для фокометров, применяемых для измерения очковых линз 
	 

	ISO 9342-2:2005 
	Оптика и оптические приборы. Эталонные линзы для калибровки фокометров. Часть 2. Эталонные линзы для фокометров, применяемых для измерения контактных линз 
	 

	ISO 9360-1:2000 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Тепло- и влагообменники (HMEs) увлажнения вдыхаемых человеком газов. Часть 1. HMEs для использования при минимальном экскурсирующем объеме 250 мл 
	 

	ISO 9360-2:2001 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Тепло- и влагообменники (HMEs) увлажнения вдыхаемых человеком газов. Часть 2. HMEs для использования при минимальном экскурсирующем объеме 250 мл, применяемые для трахеостоимированных больных 
	 

	ISO 9394:1998 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и предметы ухода за ними. Определение биосовместимости  оптическим исследованием с использованием глаз кролика 
	 

	ISO 9583:1993 
	Имплантаты хирургические. Неразрушающие испытания. Дефектоскопия металлических имплантатов методом проникающих жидкостей 
	Русский 

	ISO 9584:1993 
	Имплантаты хирургические. Неразрушающие испытания. Радиографический контроль литых металлических хирургических имплантатов 
	 

	ISO 9585:1990 
	Имплантаты хирургические. Определение сопротивления изгибу и жесткости металлических пластинок для скрепления обломков кости 
	Русский 

	ISO 9626:1991 
	Трубки игольные из нержавеющей стали для производства медицинских приборов 
	 

	ISO 9713:2002 
	Имплантаты нейрохирургические. Самозажимные внутричерепные скобы при аневризме 
	 

	ISO 9714-1:1991 
	Оборудование ортопедическое сверлильное. Часть 1. Сверла, метчики и фрезы для зенковки 
	Русский 

	ISO 9801:2009 
	Инструменты офтальмологические. Пробные очковые стекла 
	 

	ISO 9997:1999 
	Шприцы стоматологические ампульные 
	 

	ISO 10079-1:1999 
	Оборудование медицинское всасывающее. Часть 1. Всасывающее оборудование с электрическим приводом. Требования безопасности 
	 

	ISO 10079-2:1999 
	Оборудование медицинское всасывающее. Часть 2. Всасывающее оборудование, приводимое в действие вручную 
	 

	ISO 10079-3:1999 
	Оборудование медицинское всасывающее. Часть 3. Всасывающее оборудование с приводом от вакуумного источника или источника обеспечения давления 
	 

	ISO 10083:2006 
	Системы подачи кислородных концентраторов, используемых в медицинских газовых трубопроводных системах 
	Русский 

	ISO 10310:1995 
	Имплантаты нейрохирургические. Маркировка и упаковка имплантируемых нейростимуляторов 
	 

	ISO 10322-1:2006 
	Оптика офтальмологическая. Полуобработанные заготовки для очковых стекол. Часть 1. Технические условия на заготовки для однофокусных и многофокусных линз 
	 

	ISO 10322-2:2006 
	Оптика офтальмологическая. Полуобработанные заготовки для очковых стекол. Часть 2. Технические условия на заготовки для коррегирующих линз 
	 

	ISO 10328:2006 
	Протезы. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытания 
	Русский 

	ISO 10334:1994 
	Имплантаты хирургические. Деформируемая в холодном состоянии проволока для наложения хирургических швов и другого хирургического применения 
	 

	ISO 10341:2009 
	Инструменты офтальмологические. Рефракторные головки 
	 

	ISO 10342:2010 
	Инструменты офтальмологические. Глазные рефрактометры 
	 

	ISO 10343:2009 
	Инструменты офтальмологические. Офтальмометры 
	 

	ISO 10524-1:2006 
	Регуляторы давления для систем подачи медицинских газов. Часть 1. Регуляторы давления и регуляторы давления с расходомерными устройствами 
	Русский 

	ISO 10524-2:2005 
	Регуляторы давления для систем подачи медицинских газов. Часть 2. Рамповые регуляторы давления и регуляторы давления в трубопроводе 
	 

	ISO 10524-3:2005 
	Регуляторы давления для систем подачи медицинских газов. Часть 3. Регуляторы давления, встроенные в клапаны газового баллона 
	 

	ISO 10524-4:2008 
	Регуляторы давления для использования с медицинскими газами. Часть 4. Регуляторы низкого давления 
	Русский 

	ISO 10555-1:1995 
	Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразовые. Часть 1. Общие требования 
	 

	ISO 10555-2:1996 
	Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразовые. Часть 2. Ангиографические катетеры 
	 

	ISO 10555-3:1996 
	Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразовые. Часть 3. Катетеры для центральной венозной системы 
	 

	ISO 10555-4:1996 
	Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразовые. Часть 4. Расширительные катетеры-баллоны 
	Русский 

	ISO 10555-5:1996 
	Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразовые. Часть 5. Периферийные катетеры с проходящей внутри иглой 
	 

	ISO 10651-2:2004 
	Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские. Частные требования к основным характеристикам безопасности и существенным рабочим характеристикам. Часть 2. Вентиляторы для медицинской помощи на дому для пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции 
	 

	ISO 10651-3:1997 
	Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские. Часть 3. Частные требования для аварийных и транспортных вентиляторов 
	 

	ISO 10651-4:2002 
	Аппараты искусственной вентиляции легких. Часть 4. Дополнительные требования к реанимационным аппаратам вентиляции легких, приводимых в действие оператором 
	 

	ISO 10651-5:2006 
	Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские. Частные требования к основным характеристикам безопасности и существенным рабочим характеристикам. Часть 5. Аварийные реанимационные аппараты для искусственной вентиляции легких на газу 
	Русский 

	ISO 10651-6:2004 
	Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские. Частные требования к основным характеристикам безопасности и существенным рабочим характеристикам. Часть 6. Устройства вспомогательной искусственной вентиляции легких для ухода на дому 
	 

	ISO 10936-1:2000 
	Оптика и оптические приборы. Операционные микроскопы. Часть 1. Требования и методы испытаний 
	 

	ISO 10936-2:2010 
	Оптика и фотоника. Операционные микроскопы. Часть 2. Опасные факторы светового излучения от операционных микроскопов, применяемых в глазной хирургии 
	 

	ISO 10938:1998 
	Инструменты офтальмологические. Микроскопы с щелевой лампой 
	 

	ISO 10939:2007 
	Приборы офтальмологические. Микроскопы с щелевой лампой 
	 

	ISO 10940:2009 
	Инструменты офтальмологические. Камеры для фотографирования глазного дна 
	 

	ISO 10942:2006 
	Инструменты офтальмологические. Офтальмоскопы прямого действия 
	 

	ISO 10943:2011 
	Инструменты офтальмологические. Офтальмоскопы для обратной офтальмоскопии  
	 

	ISO 10944:2009 
	Инструменты офтальмологические. Синоптофоры 
	 

	ISO 10985:2009 
	Колпачки алюминиево-пластмассовые под флаконы для вливания и инъекций. Требования и методы испытаний 
	 

	ISO 11040-1:1992 
	Шприцы предварительно наполненные. Часть 1. Стеклянные цилиндры стоматологических картриджей с лекарством для местной анестезии 
	 

	ISO 11040-2:2011 
	Шприцы предварительно наполненные. Часть 2. Ограничители хода поршня стоматологических картриджей для местной анестезии 
	 

	ISO 11040-3:1993 
	Шприцы предварительно наполненные. Часть 3. Алюминиевые колпачки стоматологических картриджей с лекарством для местной анестезии 
	 

	ISO 11040-4:2007 
	Шприцы предварительно наполненные. Часть 4. Стеклянные цилиндры для впрыскиваемых лекарств 
	 

	ISO 11040-5:2001 
	Шприцы предварительно наполненные. Часть 5. Поршни для впрыскиваемых лекарств 
	 

	ISO 11070:1998 
	Приспособления стерильные одноразового применения для введения внутрисосудистых катетеров 
	 

	ISO 11117:2008 
	Баллоны газовые. Предохранительные колпачки для клапанов и предохранители хода клапанов. Расчет, производство и испытания 
	 

	ISO 11195:1995 
	Газосмесители для медицинского применения. Автономные газосмесители 
	 

	ISO 11197:2004 
	Энергоблоки медицинские 
	 

	ISO 11318:2002 
	Кардиодефибрилляторы. Устройства соединительные DF-1 для имплантируемых дефибрилляторов. Требования к размерам и испытаниям 
	 

	ISO 11380:1994 
	Оптика и оптические приборы. Глазная оптика. Шаблоны 
	 

	ISO 11381:1994 
	Оптика и оптические приборы. Глазная оптика. Резьбы 
	 

	ISO 11418-1:2005 
	Емкости и вспомогательные устройства для фармацевтических препаратов. Часть 1. Стеклянные флаконы-капельницы 
	 

	ISO 11418-2:2005 
	Емкости и вспомогательные устройства для фармацевтических препаратов. Часть 2. Стеклянные флаконы с резьбовой горловиной для сиропов 
	 

	ISO 11418-3:2005 
	Емкости и вспомогательные устройства для фармацевтических препаратов. Часть 3. Стеклянные флаконы с резьбовой горловиной (из облегченного стекла) для твердых и жидких дозированных лекарственных форм 
	 

	ISO 11418-5:1997 
	Емкости и вспомогательные устройства для фармацевтических препаратов. Часть 5. Комплекты капельниц 
	 

	ISO 11418-7:1998 
	Емкости и вспомогательные устройства для фармацевтических препаратов. Часть 7. Флаконы из стеклянных трубок с резьбовой горловиной для жидких лекарственных форм 
	 

	ISO 11499:2007 
	Стоматология. Одноразовые карпулы для местной анестезии 
	 

	ISO 11608-1:2000 
	Инжекторы перьевые медицинского назначения. Часть 1. Инъекторы карандашного типа. Требования и методы испытаний 
	 

	ISO 11608-2:2000 
	Инжекторы перьевые медицинского назначения. Часть 2. Иглы. Требования и методы испытаний 
	 

	ISO 11608-3:2000 
	Инжекторы перьевые медицинского назначения. Часть 3. Готовые картриджи. Требования и методы испытаний 
	 

	ISO 11608-4:2006 
	Инжекторы перьевые медицинского назначения. Часть 4. Требования к электронным и электромеханическим перьевым инжекторам и методы испытания 
	Русский 

	ISO 11663:2009 
	Качество диализирующего раствора для гемодиализа и сопутствующей терапии 
	Русский 

	ISO 11712:2009 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Супраларингеальные трубки и соединительные элементы 
	 

	ISO 11810-1:2005 
	Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Методы испытаний и классификация устойчивости хирургических простыней и/или покрывал, защищающих пациента, к воздействию лазера. Часть 1. Первичное возгорание и проникновение 
	 

	ISO 11810-2:2007 
	Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Методы испытаний и классификация устойчивости хирургических простыней и/или покрывал, защищающих пациента, к воздействию лазера. Часть 2. Вторичное возгорание 
	 

	ISO 11978:2000 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и предметы ухода за ними. Информация, предоставляемая изготовителем 
	 

	ISO 11979-1:2006 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 1. Словарь 
	 

	ISO 11979-2:1999 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 2. Оптические свойства и методы испытаний 
	 

	ISO 11979-3:2006 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 3. Механические свойства и методы испытаний 
	 

	ISO 11979-4:2008 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 4. Маркировка и информация 
	 

	ISO 11979-5:2006 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 5. Биосовместимость 
	 

	ISO 11979-6:2007 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 6. Срок хранения и стабильность при перевозке 
	 

	ISO 11979-7:2006 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 7. Клинические исследования 
	 

	ISO 11979-8:2006 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 8. Основные требования 
	 

	ISO 11979-9:2006 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 9. Многофокусные интраокулярные линзы 
	 

	ISO 11979-10:2006 
	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 10. Факичные интраокулярные линзы 
	 

	ISO 11980:2009 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и средства ухода за ними. Руководство по клиническим исследованиям 
	 

	ISO 11981:2009 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и предметы ухода за ними. Определение физической совместимости предметов ухода за контактными линзами и контактных линз 
	 

	ISO 11985:1997 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Старение под воздействием ультрафиолетового излучения (UV) и видимого излучения (метод in vitro) 
	 

	ISO 11986:2010 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и предметы ухода за ними. Определение поглощения консервирующих веществ и освобождения от них 
	 

	ISO 11987:1997 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Определение долговечности при хранении 
	 

	ISO 11990-1:2011 
	Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Определение стойкости трахеальных трубок к воздействию лазера. Часть 1. Стержни трахеальных трубок 
	 

	ISO 11990-2:2010 
	Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Определение стойкости трахеальных трубок к воздействию лазера. Часть 2. Манжеты трахеальных трубок 
	 

	ISO 12189:2008 
	Имплантаты хирургические. Механические испытания имплантируемых спинальных изделий. Метод усталостных испытаний сборных спинальных имплантатов с использованием передней опоры 
	Русский 

	ISO 12864:1997 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Определение рассеянного света 
	 

	ISO 12865:2006 
	Инструменты офтальмологические. Ретиноскопы 
	 

	ISO 12866:1999 
	Инструменты офтальмологические. Периметры 
	 

	ISO 12867:2010 
	Инструменты офтальмологические. Оправы для подбора очков 
	 

	ISO 12870:2004 
	Оптика офтальмологическая. Оправы для очков. Требования и методы испытаний 
	 

	ISO 12891-1:2011 
	Имплантаты хирургические. Извлечение и анализ хирургических имплантатов. Часть 1. Извлечение и последующий уход 
	 

	ISO 12891-2:2000 
	Извлечение и анализ хирургических имплантатов. Часть 2. Анализ извлеченных металлических хирургических имплантатов 
	 

	ISO 12891-3:2000 
	Извлечение и анализ хирургических имплантатов. Часть 3. Анализ извлеченных полимерных хирургических имплантатов 
	 

	ISO 12891-4:2000 
	Извлечение и анализ хирургических имплантатов. Часть 4. Анализ извлеченных керамических хирургических имплантатов 
	 

	ISO 13212:2011 
	Оптика офтальмологическая. Средства ухода за контактными линзами. Руководство по определению срока годности 
	 

	ISO 13356:2008 
	Имплантаты хирургические. Керамические материалы на основе тетрагонального циркония, стабилизированного иттрием (Y-TZP) 
	 

	ISO 13402:1995 
	Инструменты хирургические и стоматологические ручные. Определение стойкости к стерилизации в автоклаве, к коррозии и воздействию тепла 
	 

	ISO 13404:2007 
	Протезирование и ортезирование. Классификация и описание внешних ортезов и их элементов 
	Русский 

	ISO 13405-1:1996 
	Протезирование и биопротезирование. Классификация и описание протезных компонентов. Часть 1. Классификация протезных компонентов 
	 

	ISO 13405-2:1996 
	Протезирование и биопротезирование. Классификация и описание протезных компонентов. Часть 2. Описание протезных компонентов для нижних конечностей 
	 

	ISO 13405-3:1996 
	Протезирование и биопротезирование. Классификация и описание протезных компонентов. Часть 3. Описание протезных компонентов для верхних конечностей 
	 

	ISO 13485:2003 
	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Регламентирующие требования 
	Русский 

	ISO 13666:1998 
	Оптика офтальмологическая. Линзы для очков. Словарь 
	 

	ISO 13779-1:2008 
	Имплантаты хирургические. Гидроксиапатит. Часть 1. Керамические оксиапатиты 
	 

	ISO 13779-2:2008 
	Имплантаты хирургические. Гидроксиапатит. Часть 2. Покрытия из оксиапатитов 
	 

	ISO 13779-3:2008 
	Имплантаты хирургические. Гидроксиапатит. Часть 3. Химический анализ и определение характеристик кристалличности и чистоты фазы 
	 

	ISO 13779-4:2002 
	Имплантаты хирургические. Гидроксиапатит. Часть 4. Определение адгезионной прочности покрытия 
	 

	ISO 13781:1997 
	Cмолы и отформованные элементы на основе поли(L-лактида) для хирургических имплантатов. Испытания на разложение методом in vitro 
	 

	ISO 13782:1996 
	Имплантаты хирургические. Материалы металлические. Тантал нелегированный для изготовления хирургических имплантатов 
	Русский 

	ISO 13926-1:2004 
	Системы для инъекций карандашного типа. Часть 1. Стеклянные цилиндры для шприцев карандашного типа медицинского назначения 
	 

	ISO 13926-2:2011 
	Системы для инъекций карандашного типа. Часть 2. Ограничители хода поршня для шприцев карандашного типа медицинского назначения 
	 

	ISO 13958:2009 
	Концентраты для гемодиализа и сопутствующей терапии 
	Русский 

	ISO 13959:2009 
	Вода для гемодиализа и сопутствующей терапии 
	Русский 

	ISO 13960:2010 
	Имплантаты сердечно-сосудистые и экстракорпоральные системы. Плазмофильтры 
	 

	ISO 14242-1:2002 
	Имплантаты хирургические. Износ полных протезов тазобедренных суставов. Часть 1. Параметры нагрузки и смещения для установок для испытания на износ и соответствующие условия окружающей среды для испытания 
	 

	ISO 14242-2:2000 
	Имплантаты хирургические. Износ полных протезов тазобедренных суставов. Часть 2. Метод измерения 
	 

	ISO 14242-3:2009 
	Имплантаты хирургические. Износ полных протезов тазобедренных суставов. Часть 3. Параметры нагрузки и смещения для установок для испытания на износ орбитального типа опоры и соответствующие условия окружающей среды для испытания 
	 

	ISO 14243-1:2009 
	Имплантаты хирургические. Износ полных протезов коленного сустава. Часть 1. Параметры нагружения и смещения для испытательных машин с контрольной нагрузкой и соответствующими условиями для испытания 
	 

	ISO 14243-2:2009 
	Имплантаты хирургические. Износ полных протезов коленного сустава. Часть 2. Методы измерений 
	 

	ISO 14243-3:2004 
	Имплантаты хирургические. Износ полных протезов коленного сустава. Часть 3. Параметры нагружения и смещения для установок для испытаний на износ с контролем смещения и соответствующие условия окружающей среды для испытания 
	 

	ISO 14408:2005 
	Трубки трахеальные для лазерной хирургии. Требования к маркировке и сопутствующей информации 
	 

	ISO 14534:2011 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и средства ухода за ними. Основополагающие требования 
	 

	ISO 14602:2010 
	Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты для остеосинтеза. Дополнительные требования 
	 

	ISO 14607:2007 
	Пассивные хирургические имплантаты. Имплантаты молочных желез. Частные требования 
	Русский 

	ISO 14630:2008 
	Неактивные хирургические имплантаты. Общие требования 
	Русский 

	ISO 14708-1:2000 
	Имплантаты хирургические. Активные вживляемые медицинские устройства. Часть 1. Общие требования безопасности, маркировки и информации, предлагаемой производителем 
	 

	ISO 14708-2:2005 
	Имплантаты хирургические. Активные вживляемые медицинские устройства. Часть 2. Кардиостимуляторы 
	 

	ISO 14708-3:2008 
	Имплантаты хирургические. Активные вживляемые медицинские устройства. Часть 3. Вживляемые нейростимуляторы 
	 

	ISO 14708-4:2008 
	Имплантаты хирургические. Активные вживляемые медицинские устройства. Часть 4. Вживляемые инфузионные насосы 
	 

	ISO 14708-5:2010 
	Имплантаты хирургические. Активные вживляемые медицинские устройства. Часть 5. Устройства вспомогательного кровообращения 
	 

	ISO 14708-6:2010 
	Имплантаты хирургические. Активные вживляемые медицинские устройства. Часть 6. Дополнительные требования к активным вживляемым медицинским устройствам, предназначенным для лечения тахиаритмии (включая вживляемые дефибрилляторы) 
	 

	ISO 14729:2001 
	Оптика офтальмологическая. Средства ухода за контактными линзами. Микробиологические требования и методы испытаний средств и гигиенический режим обращения с контактными линзами 
	 

	ISO 14730:2000 
	Оптика офтальмологическая. Средства по уходу за контактными линзами. Испытание, направленное на предохранение от микробов и руководство по определению даты отбраковки 
	 

	ISO 14879-1:2000 
	Имплантаты хирургические. Цельные протезы коленных суставов. Часть 1. Определение характеристик прочности коленных большеберцовых желобов 
	 

	ISO 14889:2003 
	Оптика офтальмологическая. Очковые линзы. Основные требования для нешлифованного обработанного стекла 
	 

	ISO 14949:2001 
	Имплантаты хирургические. Двойные силиконовые эластомеры присоединительной вулканизации 
	 

	ISO 14971:2007 
	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям 
	Русский 

	ISO 14972:1998 
	Обтюраторы стерильные одноразовые с периферийными внутрисосудистыми катетерами поверх иглы 
	 

	ISO 15001:2010 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Совместимость с кислородом 
	 

	ISO 15002:2008 
	Устройства дозирующие, присоединяемые к оконечным устройствам в системах разводки медицинских газов 
	 

	ISO 15004-1:2006 
	Инструменты офтальмологические. Основополагающие требования и методы испытаний. Часть 1. Общие требования, применяемые ко всем офтальмологическим приборам 
	 

	ISO 15004-2:2007 
	Инструменты офтальмологические. Основополагающие требования и методы испытаний. Часть 2. Защита от поражения световым излучением 
	 

	ISO 15010:1998 
	Устройства подвесные одноразовые для емкостей (бутылок), предназначенные для вливания и переливания крови. Требования и методы испытаний 
	 

	ISO 15032:2000 
	Протезы. Испытания на прочность протезов для тазобедренных суставов 
	 

	ISO 15137:2005 
	Устройства самоприклеивающиеся для подвешивания склянок с растворами для вливаний и флаконов с инъекционными растворами. Требования и методы испытаний 
	Русский 

	ISO 15142-1:2003 
	Имплантаты хирургические. Металлические интрамедуллярные системы крепления штифтами. Часть 1. Интрамедуллярные штифты 
	 

	ISO 15142-2:2003 
	Имплантаты хирургические. Металлические интрамедуллярные системы крепления штифтами. Часть 2. Фиксирующие компоненты 
	 

	ISO 15142-3:2003 
	Имплантаты хирургические. Металлические интрамедуллярные системы крепления штифтами. Часть 3. Соединительные устройства и измерения диаметра расширителя 
	 

	ISO 15223-1:2007 
	Медицинские устройства. Символы, используемые на ярлыках медицинских устройств, при маркировке и в предоставляемой информации. Часть 1. Общие требования 
	Русский 

	ISO 15223-2:2010 
	Медицинские устройства. Символы, используемые на ярлыках медицинских устройств, при маркировке и в предоставляемой информации. Часть 2. Разработка, выбор и утверждение символа 
	 

	ISO 15225:2010 
	Изделия медицинские. Менеджмент качества. Структура данных номенклатуры медицинских изделий 
	 

	ISO 15253:2000 
	Оптика офтальмологическая и инструменты. Оптические устройства для улучшения слабого зрения 
	 

	ISO 15254:2009 
	Оптика офтальмологическая и инструменты. Электрооптические устройства для улучшения плохого зрения 
	 

	ISO 15374:1998 
	Имплантаты хирургические. Требования к производству отливок 
	 

	ISO 15375:2010 
	Флаконы для вливаний медицинские. Подвесные устройства для многоразового использования. Требования и методы испытаний 
	 

	ISO 15378:2011 
	Материалы для первичной упаковки лекарственных препаратов. Дополнительные требования к применению ISO 9001:2000 с учетом надлежащей производственной практики (GMP) 
	 

	ISO 15674:2009 
	Имплантаты сердечно-сосудистые и искусственные органы. Кардиотомические/венозные системы резервуаров с твердой оболочкой (с фильтром/без фильтра) и мягкие венозные дыхательные мешки 
	 

	ISO 15675:2009 
	Имплантаты сердечно-сосудистые и искусственные органы. Аппараты искусственного кровообращения. Фильтры в линии возврата  артериальной крови 
	 

	ISO 15676:2005 
	Имплантаты и искусственные органы для сердечно-сосудистой системы. Требования к одноразовым трубкам для искусственного кровообрщения и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) 
	Русский 

	ISO 15747:2010 
	Контейнеры пластмассовые для внутривенных инъекций 
	 

	ISO 15752:2010 
	Инструменты офтальмологические. Эндоиллюминаторы. Основные требования и методы испытаний безопасности оптического излучения 
	 

	ISO 15759:2005 
	Медицинская аппаратура для вливаний. Пластмассовые колпачки с вставленной резиновой прокладкой для флаконов, изготовленных способом выдувания-заливки-герметизации (BFS) 
	Русский 

	ISO 15798:2010 
	Имплантаты офтальмологические. Офтальмологические вискохирургические изделия 
	 

	ISO 15814:1999 
	Имплантаты хирургические. Сополимеры и смеси на основе полилактида. Испытания на разложение in vitro 
	 

	ISO 16034:2002 
	Оптика офтальмологическая. Технические условия на готовые очки для близорукости с однофокусными линзами 
	 

	ISO 16054:2000 
	Имплантаты хирургические. Наборы минимальных данных для хирургических имплантатов 
	 

	ISO 16061:2008 
	Приборы измерительные, применяемые вместе с неактивными хирургическими имплантатами. Общие требования 
	 

	ISO 16284:2006 
	Оптика офтальмологическая. Обмен информацией для офтальмологического оптического оборудования 
	 

	ISO 16402:2008 
	Имплантаты хирургические. Испытания на усталость при изгибе самотвердеющих пластмасс, используемых в ортопедии 
	 

	ISO 16428:2005 
	Имплантаты для хирургии. Испытательные растворы и условия среды для статических и динамических испытаний на коррозионную стойкость имплантируемых материалов и медицинских изделий 
	Русский 

	ISO 16429:2004 
	Имплантаты хирургические. Измерения напряжения холостого хода для оценки коррозионных свойств металлических имплантируемых материалов и медицинских изделий на протяжении длительного времени 
	 

	ISO 16628:2008 
	Трубки трахеобронхиальные. Обозначение размеров и маркировка 
	 

	ISO 16671:2003 
	Имплантаты офтальмологические. Растворы водные для глазной хирургии 
	 

	ISO 16672:2003 
	Имплантаты офтальмологические. Глазные эндотампонады 
	 

	ISO 17510-1:2007 
	Дыхательная терапия при приступах апноэ во сне. Часть 1. Оборудование для дыхательной терапии при приступах апноэ во сне 
	Русский 

	ISO 17510-2:2007 
	Дыхательная терапия при приступах апноэ во сне. Часть 2. Маски и вспомогательные принадлежности 
	Русский 

	ISO 17853:2011 
	Износ материалов имплантатов. Частицы продуктов износа полимеров и металлов. Выделение и определение характеристик 
	 

	ISO 18192-1:2011 
	Имплантаты хирургические. Износ полных протезов спинальных межпозвоночных дисков. Часть 1. Нагрузка и параметры смещения для испытания на износ и соответствующие условия окружающей среды для испытания 
	 

	ISO 18192-2:2010 
	Имплантаты хирургические. Износ полных протезов спинальных межпозвоночных дисков. Часть 2. Замещения ядер 
	 

	ISO 18369-1:2006 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Часть 1. Словарь, система классификации и рекомендации по маркировке их характеристик 
	 

	ISO 18369-2:2006 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Часть 2. Допуски 
	 

	ISO 18369-3:2006 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Часть 3. Методы измерений 
	 

	ISO 18369-4:2006 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Часть 4. Физико-химические характеристики материалов для контактных линз 
	 

	ISO 18777:2005 
	Системы с жидким кислородом переносные для медицинского применения. Дополнительные требования 
	 

	ISO 18778:2005 
	Оборудование дыхательное. Мониторы для детей. Дополнительные требования 
	 

	ISO 18779:2005 
	Оборудование медицинское для сохранения кислорода и кислородных смесей. Дополнительные требования 
	 

	ISO 19001:2002 
	Оборудование медицинское для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем, вместе с реактивами диагностики in vitro для окрашивания, применяемого в биологии 
	 

	ISO 19054:2005 
	Рельсовые системы для поддержки медицинского оборудования 
	Русский 

	ISO 19980:2005 
	Инструменты офтальмологические. Топографы роговицы глаза 
	 

	ISO 20072:2009 
	Проверка проекта устройства доставки аэрозольных лекарственных средств. Требования и методы испытаний 
	 

	ISO 20160:2006 
	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Классификация микроструктуры стержней из альфа+бета титанового сплава 
	Русский 

	ISO 21439:2009 
	Дозиметрия клиническая. Источники бета-излучения для брахитерапии 
	 

	ISO 21534:2007 
	Неактивные хирургические имплантаты. Имплантаты для замены суставов. Специальные требования 
	Русский 

	ISO 21535:2007 
	Неактивные хирургические имплантаты. Имплантаты для замены суставов. Специальные требования к имплантатам для замены тазобедренного сустава 
	Русский 

	ISO 21536:2007 
	Неактивные хирургические имплантаты. Имплантаты для замены суставов. Специальные требования к имплантатам для замены коленных суставов 
	Русский 

	ISO 21649:2006 
	Безыгольные инжекторы медицинского назначения. Требования и методы испытания 
	Русский 

	ISO 21969:2009 
	Соединения гибкие высоконапорные для медицинских систем подачи газа 
	 

	ISO 21987:2009 
	Оптика офтальмологическая. Линзы для очков, вставляемые в оправу 
	 

	ISO 22413:2010 
	Комплекты для переливания фармацевтических препаратов. Требования и методы испытаний 
	 

	ISO 22523:2006 
	Наружные протезы конечностей и ортезы. Требования и методы испытания 
	Русский 

	ISO 22675:2006 
	Протезирование. Испытание устройств голеностоп-стопа и узлов стопы. Требования и методы испытания 
	Русский 

	ISO 23317:2007 
	Имплантаты для хирургии. In vitro оценка способности имплантируемых материалов к формированию апатитов 
	Русский 

	ISO 23328-1:2003 
	Фильтры дыхательной системы анестезирующего и респираторного назначения. Часть 1. Метод испытания солью для оценки эффективности фильтрации 
	 

	ISO 23328-2:2002 
	Фильтры дыхательной системы анестезирующего и респираторного назначения. Часть 2. Аспекты, не касающиеся фильтрации 
	 

	ISO 23500:2011 
	Руководство по приготовлению и управлению качеством растворов для гемодиализа и сопутствующей терапии 
	 

	ISO 23747:2007 
	Оборудование для анестезии и дыхательных аппаратов. Измерители максимальной скорости выдоха для оценки легочных функций людей со спонтанным дыханием 
	 

	ISO 23908:2011 
	Защита от повреждений остроконечными предметами. Требования и методы испытаний. Устройства защиты от повреждений остроконечными предметами при использовании одноразовых игл для подкожных инъекций, интродукторов для катетеров и игл для забора крови 
	 

	ISO 24157:2008 
	Оптика офтальмологическая и инструменты. Представление аберраций глаза человека 
	 

	ISO 25539-1:2003 
	Имплантаты сердечно-сосудистые. Устройства эндососудистые. Часть 1. Протезы эндососудистые 
	 

	ISO 25539-2:2008 
	Имплантаты сердечно-сосудистые. Устройства эндососудистые. Часть 2. Внутрисосудистые стенты 
	 

	ISO 25539-3:2011 
	Имплантаты сердечно-сосудистые. Устройства эндососудистые. Часть 3. Венозные фильтры 
	 

	ISO 26722:2009 
	Оборудование для обработки воды, применяющейся при гемодиализе и сопутствующей терапии 
	Русский 

	ISO 26782:2009 
	Оборудование для анестезии и искусственного дыхания. Спирометры, предназначенные для измерения объема форсированного выдоха за определенный промежуток времени у человека 
	Русский 

	ISO 26825:2008 
	Оборудование для анестезии и искусственного дыхания. Этикетки, применяемые пользователем, для шприцов, содержащих лекарства, используемые в процессе анестезии. Цвета, дизайн и рабочие характеристики 
	Русский 

	ISO 27186:2010 
	Устройства медицинские вживляемые активные. Система четырехполюсных соединителей для вживляемых устройств управления частотой сердцебиений 
	 

	ISO 27427:2010 
	Оборудование для анестезии и искусственного дыхания. Распыляющие системы и компоненты 
	Русский 

	ISO 28620:2010 
	Изделия медицинские. Неэлектрические переносные устройства для вливаний 
	 

	ISO 29781:2008 
	Протезирование и биопротезирование. Факторы, которые необходимо включать в описание физической нагрузки человека с ампутированной(ыми) нижней(ими) конечностью(ями) или с врожденным недоразвитием нижней(их) конечности(ей) 
	 

	ISO 29782:2008 
	Протезирование и биопротезирование. Факторы, которые необходимо учитывать при определении протеза для человека с ампутированной нижней конечностью 
	 

	ISO 29783-1:2008 
	Протезирование и биопротезирование. Словарь. Часть 1. Неизмененная походка 
	 

	ISO 80369-1:2010 
	Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в медицинских устройствах. Часть 1. Общие требования 
	 

	ISO 80601-2-12:2011 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-12. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам аппаратов искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии и реанимации 
	 

	ISO 80601-2-13:2011 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-13. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам анестезиологической системы 
	 

	ISO 80601-2-56:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-56. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам медицинских термометров для измерения температуры тела человека 
	 

	ISO 80601-2-61:2011 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-61. Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам оборудования пульсовых оксиметров 
	 

	ISO 81060-1:2007 
	Неинвазивные сфигмоманометры. Часть 1. Требования и методы испытания моделей с неавтоматическим типом измерения 
	Русский 

	ISO 81060-2:2009 
	Неинвазивные сфигмоманометры. Часть 2. Клиническая оценка моделей с автоматическим типом измерения 
	Русский 

	ISO/TR 9586:1988 
	Имплантаты хирургические. Использование терминов "valgus" и "varus" в ортопедической хирургии 
	Русский 

	ISO/TR 13154:2009 
	Оборудование медицинское электрическое. Установка, применение и руководство по эксплуатации скрининговых термографов для определения фебрильной температуры человека 
	 

	ISO/TR 14283:2004 
	Имплантаты хирургические. Основные принципы 
	 

	ISO/TR 14969:2004 
	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Руководство по применению ISO 13485:2003 
	 

	ISO/TR 16142:2006 
	Изделия медицинские. Руководство по выбору международных стандартов, поддерживающих важнейшие общепризнанные принципы обеспечения безопасности и функционирования медицинских изделий 
	Русский 

	ISO/TR 20824:2007 
	Инструменты офтальмологические. Обоснование требований, касающихся опасности поражения световым излучением, устанавливаемых в стандартах на офтальмологические инструменты 
	 

	ISO/TR 22676:2006 
	Протезирование. Испытания голеностопных узлов и узлов стоп. Руководство по применению условий нагружения при испытаниях по ISO 22675 и конструкции используемого испытательного оборудования 
	Русский 

	ISO/TR 22979:2006 
	Имплантаты офтальмологические. Искусственные хрусталики. Руководство по оценке необходимости проведения клинического исследования изменений в конструкции искусственного хрусталика 
	 

	ISO/TR 28980:2007 
	Оптика офтальмологическая. Линзы для очков. Параметры, влияющие на измерение оптической силы линзы 
	 

	ISO/TS 12417:2011 
	Имплантаты сердечно-сосудистые и экстракорпоральные системы. Изделия, комбинирующие сосудистые устройства и лекарственные препараты 
	 

	ISO/TS 15539:2000 
	Имплантаты сердечно-сосудистые. Эндоваскулярные протезы 
	 

	ISO/TS 18835:2004 
	Системы ингаляционной анестезии. Перегонные испарители и подключаемое к ним оборудование 
	 

	ISO/TS 19218-1:2011 
	Изделия медицинские. Иерархическая структура кодов неблагоприятных событий. Часть 1. Коды видов событий 
	 

	ISO/TS 19218:2005 
	Изделия медицинские. Структура кодов видов и причин неблагоприятных событий 
	Русский 

	ISO/TS 19979:2004 
	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Гигиеническое обращение с диагностическими контактными линзами многоразового использования 
	 

	ISO/TS 20225:2001 
	Полная номенклатура медицинских изделий с целью обмена регламентирующими данными 
	 

	ISO/TS 23810:2006 
	Сердечно-сосудистые имплантаты и искусственные органы. Перечень контрольных вопросов для установки предоперационного оборудования экстракорпорального кровообращения 
	Русский 

	ISO/TS 24348:2007 
	Оптика офтальмологическая. Оправы для очков. Метод моделирования изнашивания и выявления выделения никеля из металлических и комбинированных оправ 
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